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1' OTOMATIT xan sAyIM ci',tzr*,^ air rrrNir oznr,r,irr,rnl'1' Ytiklenici Firma tarafindan biyokimya laboratua'na 3 adet otomatik kan sayrm cjhaztkurulacaktrr' cihazlat birbirinin backup'r olacafr igin aynr marka olmaldrr.l'2' otomatik kan sayrm cihazlan en az 22 parametre analizi yapabilmelidir. Sadece bircihazda retiktilosit cilgtimtintin yaprlmasr yeterlidir. cihazretikrilosit sayrm iglemini cinhaztrhk gerektirmeden yapabilmelidir.
l'3' cihaz EDTA'h kan numunesinde komple kan sayrm reaktifi bcjlimtinde dcjkiimriyaprlan parametreleri satm ahnacak kompie kan sayrm reaktifi ile mikroiglemci kontroliialtrnda higbir manuel iglem gerektirmeden tam otomatik olarak dlgebilmeli ve birnumuneye ait ttim sonugla'hasta sonug raporu halinde verebilmelidir.l'4' Cihaz otomatik modda gahgrrken kan ttipleri aspire edilmeden rince yeterli stiredeotomatik olarak ka.gtrrrlmahdrr' ciha zd.a acil kun nu-unelerini galgmak miimktinolma'drr' Manuel olarak d,a cihazdag a' grlabilmelidir.

1'5' cihazda kan numunelerinin dolru olarak tarunmasr igin barkod okuyucusu ve ttip

iffi;llr,bulunmaltdrr' 
otomatik modda kan anatiz edilirken barkod okumasr

l'6' cihaz otomatik modda her numuneden retikiilosit harig en az 22 parametrenin tamamrga'qrrken analitik hrz en az 700 numune /saat orma'drr.
7'7 ' clhaz cilgrimde hataveyasistemde a^za gibidurumla' kullanrcrya bildirebilmelidir.t't'Lfitrilll- sonucunda normal deserlerin drqrnda olan parametrerer igin uya' mesajr

1'9' cihazdan 

""iilXLffi. 
raporunda anemi, lcikositoz, mikrositoz, trombosi toz gibi

t't',uf,tfr',]}|fi;,i-"uteme bolgesinin temizligi her orneklemeden solua otomatik olarak

2. HEMOGRAM K'TLEN' VN PARAMETRELER'NE AiT TEKNiK OZNT,T,'XT,NN2'1 Kitler laboratuara kurulacak cihazlarile tam uyumru olmarrdrr. Bu uyum cihaz riretici

ffiffi:ffi':::il1 tarafindan avl avr u"rg;renairilmelidir ,,. uu belge ihale

2'2 Reaktif kitler' standartlar, kalibratcirler, eksternal ve internal kalite kontro'i igin fark'seviyelerdeki kontrol serumlart veya kanlalr ve diler ri^inler, ycintem, test sayrsr, sonkullanma tarihi' saklama kogullan, katalog nu-urufl ve lot numarasr gibi bilgileri igeren

lffi;li:H::r,j,ii:. r:l1lT" vinlemi ile ilgili dogruruk ,. sinrik gibi performans

*TI;T# #il:rrr orarak aerklav-an'l**,'J;;; ;T?:r:i:ll,T':ffi:;

,/



3'3 ADU Hastane idaresi' kurulan cihazntest gahgm a hrztnedeniyle hasta hizmetlerininaksamasr halinde aynr dzelllklerde veya d.aha vtir.r"r. hrz kapasitesine sahip cihazla'ngetirilmesini isteyebilecek, ytiklenici firma bu talebi yerine getirecektir.3'4 Teknik bakrmla ilgili ayrrntrh bir program verilmelidir. Bu program sistemin srirekliverimli gahqmasr amacryla olup, kullarucr ve ilgili teknik servis tarafindan yapilmasrgereken giinliik' haftahk, ayhk vb. bakrm ile rran"gi zamanrardane yaprlac a$rm,nelerindegigece$ini gd:t:r:n ay'ntrh bir periyodik cetvel g".t ma. dtizenlenerek sistemin yarundabulunmahdrr' Teknik bakrm p,ogramrndaki teknik servis iglerinin zamanrndayaprldrlrbirim cigretim iiyeleri imzasr ile bJgelenmelidir.3'5 Yriklenici, srizlegme boyunca cjhazrarn arruararr(parya dahil), tum periyodikbaktmlarmt' Test' kontrol ve kalibrasyonla' ricretsiz yapacaktrr. cihazlarrnkesintisiziglerliginin saflanmasr igin periyodik de[igm.ri g"..k.., pargalar ile herhang i bir anzahalinde (kullanrm veya periyodik bakrm ,rrur'du veya herhangi bir bagka nedenleoperatcirtin sebep oldusu hatalarn yol agacapr anzalar dahil) onarm ve gerekli orijinalyedek parQatemini dahil her ttirlti teknik destek hizmetini ricretsiz olarak verecektir.3'6 Sistemde aflzanrn bildirilmesi durumunda, ytiklenici firmarun yetkili servis elemanlarren ge9 24 (yirmiddrt) saat iginde miidahale edecektir. Miidahaleden itibaren pargagerekmeyen durumlarda en geg 24 saat igerisin de, pargagereken durumlarda en geg 2 g.,nigerisinde anza giderilmig olacaktr. Parganr' yunarqr.rdan germe durumra' sciz konusuoldusunda hastane idaresi ve ilgili bcjliim izniyiebu stire uzatrrabilecek veya hastane idareve ilgili bcihim talebi dofrultusunda aynr teknik cizelliklerd eld.aha ristrin bir cihazgetirilecektir' Yriklenici Firmanrn bu maddeyi sallayamamasl durumunda; ilgili laboratuarSorumlu hekimi ve hastane idaresinin istefii dogrultusunda; r ^L .-

taraflndan kahrl eJito- r,^ .ra^ d v, r

2.3 Yrikleni
eksternal k en bir kuruluga

kontrolleri i eksternal kalite
2.4 Reaktif
Laboratuar giivenilirliginin

firma kitleri unda, yriklenici

2'5 Kitler Ytiklenici firma tarafindan mesai saatleri igerisinde, irsaliyeli ve so[uk zincir
lastane Ayniy at birimine teslim edilecektir.

Drgrnda Kullanrlan Trbbi Tanr Cihazlatr
a ithal edilmig olmahdrr.

3. GENEL HUSUSLAR:

":Jrfiilf.f,} savrm sistemi listede belirtilen reaktif kitlerle anariz yapmak izere
3.2 Yriklenici firma, eksternal_internal kalite

igin laboratuarda bulunanlara ek olarak

;::,Tilfir' 
Avrrca; test savrsr kadar vakumlu tiip ve riip sayrsmrn 1/8,i kadar i[ne ucu

,;

gahgrlmasr istenebilir. Bu durumaa t,im masraflar yiikleni

0



Iifi-T,#J:3:J,l.XHi,T*ast durumda idari gartnamenin ve sozresmenin ilgli
3'7 Hizmet ahmrna konu olan cihazlannilk muayene srasmda ve hizmet arrmr sriresincebaktm' onanm' test' kontrol ve kalibrasyonlanrun yapturlmasr yrikrenicisorumlulusundadrr' Test' kontrol ve kalibruryoni-ar yeterri karit delerlerini saplamayancihazlatn btitiin tamir' bakrm ve ayat iglemleri l,riklenici firma turoltnaunkargrlanacak,ttim drizeltici iglemlere ra$men test, kontrol ve kalibrasyonlarda istenen delerlerikargrladr[r belgelendirilemeyen sciz konusu cihazratnmuayene kaburri yaprlmayacaktrr.3'8 Hastaneye kurulacak cihinnverimli ve grivenilir gahgmasrm saglamak, montaj yerininhazrlanmast'. tefrigi' gerekiyorsa havalandrrma ve ciha zn hizmet sunabilir durumagetirilmesi igin gerekli olan diger drizenlemeler ytikrenici firma tarafindan yaprlacaktrr.Trbbi cihannlcihazlann igletilmesi igin gerekli oiun h., ttirlti dahili veya harici teknik

i:ffi 
'l#,,i'.'iffi:" ?ff ,*T,?::'J*"r'ni "l' 

;;;" tarurndan s alr anac ak ve si stem,
3'9 cihazlann baktm' onarlm ve test, kontrol ve kalibrasyon hizmetleri scizlegme siiresince,laboratuar gahgmala'nt aksatmayacak gekilde yriklenici firmamn yetkili teknik elemanlarrtarafindan "Teknik Servis Formu" drir"nl.rr"r.k yapilacaktrr. Form yetkili teknik elemanrile il gili raboratuar sorumrusu tarafindan imzaranacakrr.

' 
tt 

rit:Tjil?*t 
personelin e cihazlannkullanrm ve bakrmr konusundaki yeterli egitim

ed'meksizr,.:i?:"fi:11 ;'*',frj::ilnfn..l?il'ou', 
n".*,"'J"u'. ticret iarep

3'11 Cihazlailgili Ttirkge kullanrl talimatr verilmelidir. Bu talimat asgari agalrdaki konura'agrklamahdrr : gahgma prensibi, gahgma basamaklarr, giinltik bakrm_ test, kontrol ve
I#:1T|,Tir5:il:,ttffn. ea'srlmast, cirneklerin sa,srlmasr, hasta giriei .,," sonuslarm

3'12 Teklif edilen cihaz ve ri^inler ile ilgili, T.c Saghk Bakanhlr ,.Tiirkiye 
ilag ve Trbbicihaz Kurumunca" te spit edilen grivensiz cihaz v eri.inu ormamarrdrr.3'13 Test' kontrol ve kalibra'yorrl cihazlanntest, kontrol ve kalibrasyon hizmetlerini TcSa[hk Bakanhsr Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu tarafindan yetkilendirilenkuruluglara yaptrrmasr zorunludur; ancak ilgili kapsamda ilan edilen kurulug olmamasrdurumunda: bu cihazlarm test, kontrol ve talibrasyon iglemleri ulusal ve uluslararasrprotokol' kiavuz ve standartlar ile iiretici kriterlerinin iingcirdtisri gekilde gergeklegtirilir.Test, kontrol ve karibrasyon igremleri igin ay'bir ticret cidenmeyecektir.Ayrrca sa[hk Bakanhfr tarafindan yaynlanan "Biyomedikal Metroloji FaaliyetleriKrlavuzunda', belirtilen gartlara da uyulacaktrr.

Uretici fitmamn spesifikasyonu veya uluslar arasr olmasr gereken kalibrasyon deserleriile cihazlatda cilgtilen kalibrasyon delerleri uyr, tuuio iizerinde berirtilecek ve bu evrakimzah ve kageli olarak 3 ntisha-geklinde drizenlenecektir. Sapma degerreri belirtilecektir.Ayrtca dlgrim cihazr tizerine yaprgtrnlacak onayl bir etiket iizerinde



3'14 Yriklenici firma' ihale scizlegme tarihinden itibare n en fazra 7 (yedi)giln iginde ige

fflffiA|"f,'i: 
stirede cihazlatrhastane otomasvon sistemine ballanmrs olarak salsrr

''tt,",.?"lf'|')jlT '::fr:"'ort' 50 Hz sebeke erektrigi le sarrsmarrdrr. Sistemin vortaj

ve kifleri tanrmlayacak gekilde orijinal
lede verecektir.
u tiim sistem, cihaz, malzeme, kit vb.
Ieri ve adeflerinin yazilr oldufu bir evrak

klan arasrna koyacaktrr.
ilmemeli ve firmalar tektif ettikleri cihazm
rka ve modelinin giiriilebilecefi) giisterir
ecektir.

var ise ihalede bu kodlann oldu[u belgeverilecektir.

miiteakip siizleqme kapsamrnda
rn kaydrnr (marka_model_sayrsr)

barkodlanmasr, barkodlarm okunmasr, sisteme

btiytik olmayacaktrr. Bu cihazlarnyaglan,
cektir.

ilkesine dayarularak hastamn ve hastane
agla kullanamaz ve gizlilipini saflamakla

3'26 Yriklenici firma' kitlerin zamanrnd,a hizmettiretim srirecine girmesi igin gerekli tiim
illltila.";*:lltffr,rlelemlerinden 

sorumludur ' Matzeme teslimatra' mesai saatleri
3.27

:::ff:fi'_11,::,"r,.l "^:r::l 
hizmetinde I (bir) adet personel sahstrracaktrr.

3T:Tl";:t',:"t:ot:Tl"tnsorumrur,kr".,;;;;'ilffi #;J; Bu

boliimlerden mezun olmahdrr.

€/ lw
eknikeri, Biyolog vb.



4.

ytikiimliiltik yrikleniciye aittir.

gahgma esaslarma uymak zorund'adr. Hastane idaresi tarufnd,an hastanedegalrqtr'lmasrnda sakmca gcirtilenler, ga'gma *u-r'u uyum saprayamayan, ighuzurunu bozan' hasta ve hasta yakrnlarr ile hastane gahqanra'na uygunsuz scizrii vefiili davranrglarda bulunan elemanlar yrikleniciye tutanakla bildirildigi taktirde,ytiklenici firma bu durumun gerelini yapmakla ytikti-tua.i..

alma' kazalardan korunma ycintemlerini p.rron.lJ dgretmekle yiikrimltidrir. Bu itibarlahizmetin ifasrnda gerek ihmal, dikkatsizlil. i. tedbirsizlikten ve ehliyetsizpersonel gahgtrrmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalard,an vecan kaybrndan yriklenici sorumludur, idare d".r"tim hakkrna sahiptir.

malzemelerini yaptrlr ige uygun mevzuat ge le kargrlamakla ytiktimliidiir.

korumak ut:t: her ttirlti saghk tedbirlerini alacak ve tehlikeri gartlar altrndagahgmasma izin vermeyec"ktir. Personelin him haklan ile ilgili mali ve hukuki

ilffiTr:frfr,viikienicive 
ait olup bu konuda idare sorumlu olmayacakrrr. Fakat denetim

gahgantnt i9 emniyeti tedblrleri konusunda bilgilendirecektir. yriklenici,personelin i9 sa[hgr ve gtivenli[i igin gahgagr bcihimrin risklerine gcire yrllkyaprlmasr gereken sas'k muayene ve ba[rgrk'k'a'nr yapttacaktn.

hizmete baglanmastna mtiteakip en geg l(bir) ay igerisinde Hastane iscKuruluna/idareye sunm da yiikiimhidrir.

eylem planr haznlamakla ytikrimhidtir. Bu lvrakla' hizmete baglanmasrna

il?f,*ff| 
see l(bir) av iserisinde Hastane isc Kurutunarid,areye sunmakla

) Yriklenici gahganla' ile ilgili doktimanla' ( saghk raporu, bagrgrkram a, en az 16saatlik isc egitimi sertifikasr, KKD ,imm.t foi-u, isc tuii-u1""-"i.,, vb.) birerdrne[ini hizmete baglanmasrna mtiteakip en geg iiui.; ay igerisinde Hastane iSGKuruluna/idareye sunmakla ytikiimltidrir.

HEMOGRAM PARAMETRELER T,ISTNSi VE SAYILARIL107020 Tam Kan.Sayrmr (Hemogram): 365.000Ll06530 Retiktilosit sayrmr (Oto_"Oif. sistem): 5.000

HEMOGRAM@

Erirrosit (RBCtsaus.r
Lcikosit (WBC) savrs'r



Hemoglobin-fttCg)

Hematokrit IUCA
Ortalama erit osit hacmi ltvtCflortalamaeritro@

T1.,"'l:1EIlm,gen$lrgi (RDW)

Ortalama trombosit hacm@f t1
Platelet-crit (pCT)

Ncitrofil saytsl

Ncjtrofil ytizdesi
Lenfosit ruyto
Lenfosit yrizdesi
Monosit saytu
Monosit nizdesi
Eozinofil sayt"
Eozinofil ytizdesi
Bazofil raymt

Bazoftl yiizdesi

Reti krilo s it siyr s rlRgT)
Retiktilositn:@r/o)

TOPLAM

36s.000
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