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I OR1845 PERFUZORENJ. SEFFAF 40000 Adet

Enjekt<irler tek kullammlft, geffaf, steril, 50 ml. Hacminde ve 3 pargah olmahdr.
Enjektdrtin piston arkasr perftizdr cihazlartna uygunluk sa$layacak gekilde imal edilmig olmahdr.
Enjektiir gdvdesi ve piston polypropylen' den piston ucu kauguktan imal edilrniq olmahdr.
Perfiizdr enjektdrunun gOstergeleri rahat okunabilir ve silinmeye dayanrkh, igaretli olmahdu.
Enjektdriin ucunda 2.0 x30 mm. Aspiration needle olmahdu.
Enjektor "luer lock" rizellikte olmahdr.
Perflizdr enjektdr geffaf renkte olmahdr.
Perfizdr seti hastanemizde kullanrlan VERYAK marka cihaza da uyumlu olmahdr.
Perfiizor enjektdr ve setleri aynr marka veya uyumlu olmahdrr.(numune de[erlendirmesinde srvr szdrmazhSr gartr

aranacaktr.)
GENEL HUSUSLAR:
1. Trbbi Cihaz Ydnetmeli$i kapsammda olan tiirn sarf malzemeler Ulusal Bilgi Bankasnaruts kayrth olmahdu. Ancak,
Trbbi Cihaz Y<inetmeli[i kapsamurda olmayan sarf malzemeler CE veya FDA belgeli olmahdr.
2. Malzemenin satrn ahndr[r tarih itibariyle TITUBB veya UTS sisteminde 'SaShk Bakanhlr (S.B. Durum)durumunun
uygun olmast, hastaya kullanrldrfir tarihte de MEDULA sisteminde tanrmh olmasr gerekmektedir. TITUBB veya UTS sistemine kayrt
olduguna dair belge verilecektir.
3. Aday veya isteklinin T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Banlkasr'na(TiTUBBy Urun Takip Sistemi(UTS)'e kaydr
olmahdr. Firmanrn Bayi, Anabayi ve Tedarikgi kodunu g0sterir belgeyi teklif ile birlikte sunacaktr. Aday veya Istekli; teklif edilen
iiLrtintin imalatgr veya ithalatgrsr(tedarikgi frma) olmadrfir durumlarda, iirtiniin tedarikgi firmasrmn bayii oldu$una dair TITUBB veya
Ji-^ r
ulJKayoraranacaKtrr.
4. Teklif edilen iiriinlere ait marka, tip, ambalaj/kutu gekli ve ambalajdaki miktarlan teklifte belirtilecektir.
5. Trbbi malzemeler orijinal ambalajlannda olacak, ambalaj iizerinde son kullanma tarihi, lot no ve iiriiLn0n igerifi
hakkrndaki flim bilgiler belirtihnelidir.
6. Urtinlerin tizerinde bulunan kullanrma ydnelik bilgileri igerenyazt, gekil, vb. malzemenin iizerine etiket veya benzeri
malzemelerle yaprgtrrrlmrg olmamah, malzemenin kendi iizerinde sabit olmah ve Tiirkge/ ingilizce prospektiisii olmahdr.
7. Steril olarak almacak olan trbbi malzemelerin sterilizasyonunun gegerlilik siiresi ve sterilizasyon gekli ambalaj iizerinde
basrh bulunacak, sonradan yap4tnlabilecek etiket gibi eklentiler kabul edilmeyecektir.
8. Teslim edilen malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yrl miyath olmahdr. Son kullanma tarihi gegmek iizere
olan malzemeler miyadmrn dolmasma 3 (Uq) ay kala (Hastane tarafindan bildirilmek kaydr ile) 1 (bir) ay igerisinde yeni miyadh
malzemeler ile firma tarafindan defiigtirilecektir.
9. Firma, kullarum esnasrnda ortaya gkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayr kullanrlamayan ya da eksik veya bozuk
malzemelerin tamamlnl herhangi bir ticret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay iginde degigtirmelidir.
10. Fatura iizerinde malzemenin giincel SGK eglegmesindeki UBB kodu, SUT kodu, miyad tarihi ve frma tamamlayrcr
numaralarr yaztlacakttt. UBB kaydr yok ise belirtilecektir. Bu bilgileri iqermeyen faturalar teslim ahnmayacaktrr.
1 1. SGK ile yiiklenici fuma arasrnda rnzalanan taahhiitname gereli teklif edilen iirtinler igin medula iizerinde yaprlan sut
kodu eglegmelerinde hata olmasr, SGK ve/veya Tarafrmtzca yaprlacak inceleme sonucunda aksinin tespit edilmesi durumunda olugacak
kurum zaranile ilgili tiim mali ve hulcuki sorumlulu[un yiiklenici firmaya ait oldufunu kabul edecektir. Bu mali kayrplar firmadan
tahsil edilecektir(faturalarurrn geri 6 denmemesi durumu vs. )
12. Teklif edilen iiriiLnii temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune istenebilir. Numuneler kullarucr tarafmdan
degerlendirilecektir. Kullarucl, numuneyi kullanm amaclna uygun bulmadrfr, kullanrmda herhangi bir olumsuzluk gdrdii[ii veya
Teknik $artnameye uymadrlr taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkma sahiptir. Kullanrlan numuneler igin flcret talebinde
bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan diiqiilmeyecektir.

OR1845 PERFUZORENJEKTORU ARA LINE $EFFAF Adet

l. Perfiizcir ara line enjektdre uyumlu en az 145 cm uzunlugunda M/F (erkek/digi girigli) olmahdr.
2. Perfiizdr enjektdr ara line minimal prime voli.imlii olmahdrr.
3. Perfiizdr enjektcir ara line geffaf renkte olmahdr.
4. Perfiizcir ara line perffizdr enjektOr setleri ile aynr marka veya uyumlu olmahdr.(numune delerlendirmesinde srvt
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srzdrmazh[r garh aranacaktr.)
5. Trbbi Cihaz Y0netmeligi kapsamrnda olan tiim sarf malzemeler Ulusal Bilgi Bankasrna/UtS kayrth olmahdr. Ancak,
Trbbi Cihaz Ydnetmeli[i kapsamurda olmayan sarf malzemeler CE veya FDA belgeli olmahdr.
6. Malzemenin satrn ahndtlt tarih itibariyle TiTUBB veya UTS sisteminde 'Sa$hk Bakanhgr (S.B. Durum)durumunun
uygun olmast, hastaya kullanrldr[r tarihte de MEDULA sisteminde tammh olmasr gerekmektedir. TiTUBB veya UTS sistemine kayrt
olduguna dair belge verilecektir.
7. T.C. Salhk Bakanh[r
teklif i1e birlikte sunacaktr.

Ulusal Bilgi Bankast(TITUBB)'dan Firmanrn Bayi, Anabayi ve Tedarikgi kodunu gdsterir belgeyi

8. Teklif edilen iiriinlere ait marka, tip, ambalaj/kutu gekli ve ambalajdaki miktarlarr teklifte belirtilecektir.
9. Trbbi malzemeler orijinal ambalajlarrnda olacak, ambalaj iizerinde son kullanma tarihi, lot no ve iir1iniin
hakkrndaki tiim bilgiler belirtilmelidir.
10. Steril olarak almacak olan trbbi malzemelerin sterilizasyonunun gegerlilik siiresi ve sterilizasyon gekli ambalaj iizerinde
bastlt bulunacak, sonradan yaprgtnlabilecek etiket gibi eklentiler kabul edilmeyecektir.
11. Teslim edilen malzemeler teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) yrl miyath olmahdr. Son kullanma tarihi gegmek iizere
olan malzemeler miyadrnm dolmasrna 3 (U9) ay kala (Hastane tarafindan bildirilmek kaydr ile) 1 (bir) ay igerisinde yeni miyadh
malzemeler ile firma tarafindan de$igtirilecektir,
12. Firma, kullamm esnastnda ortaya gkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayr kullanrlamayan ya da eksik veya bozuk
malzemelerin tamamml herhangi bir iicret talep etmeksi zin en fazla I (bir) ay iginde defigtirmelidir.
13. Fatura fizerinde malzemenin giiLncel SGK eglegmesindeki UBB kodu, SUT kodu, miyad tarihi ve firma tamamlayrcr
numaralarr yazlacaktr. UBB kaydr yok ise belirtilecektir. Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim alurmayacaktr.
14. SGK ile yiiklenici firma arasrndaimzalanan taahhiitname gerefii teklif edilen iirtinler igin medula iizerinde yapilan sut
kodu egleqmelerinde hata olmast, SGK ve/veya Tarafimrzcayaprlacak inceleme sonucunda aksinin tespit edilmesi durumunda olugacak
kurum zarart ile ilgili tiim mali ve hukuki sorumlulufun yiiklenici firmaya ait oldugunu kabul edecektir. Bu mali kayrplar firmadan
tahs il edilec ektir(faturalarrnm geri cidenmemesi durumu vs. )
I 5. Ahm esnasmda, teklif edilen iiLriinii temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune istenebilir. Numuneler kullanrcr
tarafindan teknik gartnameye ve kullanrm amaclna g6re de$erlendiritecektir. Kullarucr numuneyi, teknik gartnamede, kullamm
amacrnda veya kullanrmda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gdrdiifiii taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkrna
sahiptir. Kullantlan numuneler igin (ahm o firmada kalmasa dahi) iicret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan
diigiilmeyecektir.

ORl845 PERFUZORENJ. OPAK 15000 Adet

igeri!i

1. Enjektdrler tek kullammltk, opak, steril, 50 ml. Hacminde ve 3 pargah olmahdu.
2. Enjektdriin piston arkasr perflizdr cihazlarrna uygunluk safilayacak gekilde imal edilmig olmahdr.
3. Enjektdr gOvdesi ve piston polypropylen' den piston ucu kauguktan imal edilmig olmahdr.
4. Perflizcir enjektortiLnUn gdstergeleri rahat okunabilir ve silinmeye dayanrkh, igaretli olmahdr.
5. Enjekt0riin ucunda 2.0 x 30 mm. Aspiration needle olmahdr.
6. Enjektdr "luer lock" dzellikte olmahdr.
1. Perfiizdr enjektOr opak renkte olmahdrr.
8. Perfizdr seti hastanemizde kullanrlan VERYAK marka cihazada uyumlu olmahdr.
9. Perftizdr enjektdrii ve uzatmast cihazlatam uyumlu olmahdrr.
10. Perfiizdr enjektcir ve setleri al,m marka veya uyumlu olmahdrr.(numune de[erlendirmesinde srvr srzdrymazl[r gartr
aranacalctr.)

GENEL HUSUSLAR:
I ' Ttbbi Cihaz Ydnetmelipi kapsammda olan tiim sarf malzemeler Ulusal Bilgi Bankasrna kayrth olmahdrr. Ancak, Trbbi
cihaz Ydnetmeli$i kapsamrnda olmayan sarf malzemeler cE belgeli olmahdr.
2. Malzemenin satur ahndt$t tarih itibariyle TITUBB sisteminde 'Saghk Bakanhfr (S.B. Durum)durumunun uygun olmasr,
hastaya kullanrldr[r tarihte de MEDULA sisteminde tanrmh olmasr gerekmektedir. TiTUBB sistemine kayrt oldufiuna dair belge
verilecektir

,V zlr
Pnnnr Tnvihi . I Z nQ )n) | I I' I 5 ADI,TD'I r]TT DV ADATfDDf /ID,IN N 2J 1N< /D'.TDVAIWq /DT I'IF'ITT



T.C.
AyDrN ADNAN MENDERES Uwivnnsirnsi rrlsrnNnsi

Sayfa: j / 4
TALEP ADI: (2640)TIASTANE GENELI inrivecrNA 4 KALEM MEDIKAL sARF MALZEMELERI / 150.03.03.01 ALrMr
TALEP 13.07.2021
TARiHi:
TALEP YERI: A\,}IIYAT TIBBI SARF AMBARI

TEKNiK $ARTNAME

3. Teklif edilen iiriinlere ait marka, tip, ambalaj/lrutu gekli ve ambalajdaki miktarlarr teklifte belirtilecektir.
4. Trbbi malzemeler orijinal ambalajlannda olacak, ambalaj iizerinde son kullanma tarihi, lot no ve iiriiniin igerili
hakkurdaki flim bilgiler belirtilmelidir.
5. Steril olarak almacak olan trbbi malzemelerin sterilizasyonunun gegerlilik siiresi ve sterilizasyon gekli ambalaj iizerinde
basilr bulunacak, sonradan yaprgtrrlabilecek etiket gibi eklentiler kabul edilmeyecektir.
6' Teslim edilen malzemeler teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) yrl miyath olmahdr. Son kullanma tarihi gegmek iizere
olan malzemeler miyadrntn dolmasma 3 (U9) ay kala (Hastane tarafindan bildirilmek kaydr ile) I (bir) ay igerisinde yeni miyaOtr
malzemeler ile firma tarafindan de[igtirilecektir,
1' Firma, kullarum esnasrnda ortaya grkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayr kullarulamayan ya da eksik veya bozuk
malzemelerin tamamtnt herhangi bir iicret talep etmeksizin enfazla l(bir) ay iginde deligtirmelidir.
8. Teklif edilen malzemelerin teknik garhrameye uygunlulunu belgelemek igin "Teknik garlnameye Uygunluk Belgesi,'
verilecektir. Bu belge furna yetkililerince imzalanmq olacaktr.
9' Fatura iizerinde malzemenin giincel SGK eglegmesindeki UBB kodu, SUT kodu, miyad tarihi ve fpma tamamlayrcr
numaralart yazlacakttr. UBB kaydr yok ise belirtilecektir. Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim ahnmayacaktr.
10' SGK ile yiiklenici firma arasmdaimzalanantaahhiitname gereli teklif edilen iiriinler igin medula tizerinde yaprlan sut
kodu eglegmelerinde hata olmast, SGK tarafindan yaptlacak inceleme sonucunda aksinin tespit edihlsi durumunda olugacak kurum
zatart rle ilgili tiim mali ve hukuki sorumlulu$un ytiklenici frmaya ait oldugunu kabul edecektir.
I I ' Ahm esnasrnda, teklif edilen iiriinii temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte mrmune istenebilir. Numuneler kullarucr
tarafindan de$erlendirilecektir. Kullantcl, numuneyi teknik gaftnameye uygun bulmadr[r veya kullanrmda herhangi bir olumsuzluk
gdrdugu taktirde teklif edilen malzemeyireddetme hakkrna sahiptir. Kullamlan.ru-un.l.r igin ucret talebinde bulunulmayacak ve
istenen miktarlardan diigiilmeyecektir.

4 OR177O PERFUZOR ENJEKTORU ARA LINE OPAK 15000 Adet

l.
2.
J.

4.

Perfi.izdr ara line enjektcire uyumlu en az 145 cm uzunlupunda M/F (erkek/digi girigli) olma1dl.
Perftizdr ara line en fazla 1,5 x 3,0 mm gaprrda veya 0,9 mm ig gaprnda ve minimal prime voltirnlii olmahdu.
Perftizdr enjektOr ara line opak olmahdrr.
Perfi.izdr ara line perfiizdr enjektdr setleri ile aym marka veya uyumlu olmahdrr.(numune de[erlendirmesinde srvr

szdumazhgr garfi aranacaktu.)
5' Trbbi Cihaz Ydnetmelili kapsammda olan ti.im sarf malzemeler Ulusal Bilgi Bankasrna/UtS kayrtl olma1dl. Ancak,
Ttbbi Cihaz Yonetmelili kapsamrnda olmayan sarf malzemeler CE veya FDA belgeli ohnahdp.
6' Malzemenin satrn ahndr[r tarih itibariyle TITUBB veya UTS sisteminde 'Saghk BakanhSr (S.B. Durum)durumunun
uygun olmast, hastaya kullanrldrfir tarihte de MEDULA sisteminde tanrmh olmasr gerekmektedir. f'i1U-gB veya UTS sistemine kayrt
oldufuna dair belge verilecektir.
1' T'C. Saglft Bakanh$r Ulusal Bilgi Bankasr(TITUBB)'dan Firmanm Bayi, Anabayi ve Tedarikgi kodunu gristerir belgeyi
teklif ile birlikte sunacaktr.
8. Teklif edilen iiriinlere ait marka, tip, ambalaj/kutu gekli ve ambalajdaki miktarlan teklifte belirtilecektir.9, Trbbi malzemeler orijinal ambalajlarurda olacak, ambalaj iizerinde son kullanma tarihi, lot no ve iirtiniin igerili
hakkurdaki tiim bilgiler belirtilmelidir.
10' Steril olarak almacak olan trbbi malzemelerin sterilizasyonunun gegerlilik siiresi ve sterilizasyon gekli ambalaj iizerinde
bastlt bulunacak, sonradan yapt$tmlabilecek etiket gibi eklentiler kabul edilmeyecektir.
1 1. Teslim edilen malzemeler teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) yrl miyath olmahdr. Son kullanma tarihi gegmek iizere
olan malzemeler miyadrnrn dolmasrna 3 (u9) ay kala (Hastane tarafindanbildirilrnek i<aydr ile) 1 (bir) ay igerisinde yeni miyadtr
malzemeler ile frma tarafindan defiigtirilecektir.
12' Firma, kullanrm esnasrnda ortaya grkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayr kullanrlamayan ya da eksik veya bozuk
malzemelerin tamammr herhangi bir iicret talep etmeksi zin en fazla 1(bir) ay iginde de[igtirmelidir.
13. Fatura iizerinde malzemenin giincel SGK eqlegmesindeki UBB kodu, SUT kodu, miyad tarihi ve firma tamamlayrcr
numaralart yazlacaktr. UBB kaydr yok ise belirtilecektir. Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim alnmayacakt'.14' SGK ile yiiklenici firma arasmdaimzalanantaahhiitname gerefi teklif edilen tiriinler igin medula iizerinde yaprlan sut
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kodu eglegmelerinde hata olmast, SGK velveya Tarafimrzcayaprlacak inceleme sonucunda aksinin tespit edilmesi durumunda olugacak
kurum zarart ile ilgili tiiLrn mali ve hukuki sorumlulu$un yiiklenici firmaya ait oldufiunu kabul edecektir. Bu mali kayrplar firmadan
tahsil edilecektir(faturalarrnur geri cidenmemesi durumu vs.)
t5. Ahm esnasrnda, teklif edilen iirtini.i temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte ntrmune istenebilir. Numuneler kullanrcr
tarafindan teknik gartnameye ve kullanrm amacma gore defierlendirilecektir. Kullanrcr numuneyi, teknik gartnamede, kullanrm
amactnda veya kullarumda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gordu$u taktirde teklif edilen malzemeyireddetme hakkma
sahiptir. Kullanrlan numuneler igin (ahm o fitmada kalmasa dahi) iicret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan
diigiilmeyecektir.

1. KOMISYON UYESi

MEHMET
TA$INIR

UMiT BAGSEVER SELQUK ER
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