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CCA HAZIR BESIYERITEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidur.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir .

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini énlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek
tek paketlenmeli ve 1g1iktan etkilenmemesi igin kutulanmig olup,kutu {izerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve {irlin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde iiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararas: standartlara uygun liretim teknikleri ile
iretildigini gosteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar
gozlenebilmelidir, _

7-Uretici firma tirtinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi igin ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markast ile iiretiminde kullamilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

. 12-B§s§yerleﬁn kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki tiriinii kuruma

teslim etmelidir.
13-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilecektir.

14) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen tiriinler i i : C
tarafindan saglanacaktir $ r firmaya iade edilerek degisimi firma

Hazirlayan

I Onaylayan
gfl:ian OZDE;J Uz. Dr. Sgl UDMEZ SOR
%‘m Aydin Halk Sag atuvar1 Sorumlusu

Hasan Efendi Mah. Hastane Cad No:38/1 Efeler/Aydin Tel:0256 214 69 44 Fax:0256

. = 21498 77
E-Postacaydin.hsli@thsk.gov.1r s

CIFVRYBAOI
g -4169bff9ed32  Belge Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-gbys
Bu belge, glivenli elektronik imza ile imzalanmistir.




i I o

_ AYDIN VéLi.I.Jiéi" }
& IL SAGLIK MUDURLUGU
Jomm, AYDIN HALK SAGLIGI LABORATUVARI

AYDIN HALK SAGUIGT LABORATUVARI

KULLANIMA HAZIR CHROMOCULT KURU BESIYERi SETi (RULO FIiLTRELI) TEKNIK
SARTNAMESI

Setler; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplari olmak (izere 3 pargadan olusmalidir.

. Membran filtre ve besiyeri ayni marka ve orijinal ve tek bir kutuda olmaldir.

ihaleye katilan firmalarin teklif ettikleri besiyeri daha 8nceden kurum tarafindan yapilan analizlerde birebir kullanilmis ve

onaylanmig olmalidir.

4. Hazr besiyerlerinin konvansiyonel metodla hazirlanan besiyerlerinden higbir farki olmamali, tiim mikrobiyolojik

analizlerde (su, megrubat, gida hammadde, yem, v.s.) kullanilabilmelidir.

Hazir besiyerleri, kartona emdirilmis ve kurutulmus olarak petri kaplarina yerlestiriimis ve 10’luk aliiminyum folyo

icerisinde, icinde nem giderici posetleri ile beraber, 10'luk 10 adet toplamda 100 adetlik paketlerde kullanima hazir

olmalidir.

6. Kartona emdiriimig hazir beslyerler! yalniz steril su lle islatildiginda kullanima hazir hale gelmeli, baska herhangi bir islem
gerektirmemelidir.

7. Besiyeri steril olmalidir. ISO 9308-1:2014 geregi besiyeri otoklavlanmamig olmalidir. Sterilizasyon EtO (Etilen oksit) ile
yapiimis olunmali ve bu firma tarafindan belgelendirilmelidir.

8. Besiyerlerinin miatlari Gretim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalidir.

9. Besiyerinin kutusunun lzerinde ve her 10’luk paket lizerinde besiyerinin tipi, lot numarasi, sterilizasyon ve son kullanma
tarihi ay ve yil olarak yazili olmalidir,

10. Besiyerlerinin taginmasi, saklanmasi ve kullanima hazirlanmasi igin ézel sartlar gerekmemelidir.

11. Besiyerleri oda sicakliginda saklanabilmeli, buzdolabi gerektirmemelidir.

12. Laboratuvardaki analizlerin standardizasyonu agisindan, bugiin yapilan testlerle bes yil sonra yapilacak testler arasinda
besiyeri acisindan dogabilecek en ufak fark olmamali, muhafaza edildigi yer, tasinma sekli v.s. gibi dis etkenlerden
etkilenmemelidir.

13. Besiyeri setlerinin 1 paketi icerisinde; ambalajindan otomatik cihaz yardimi ile kolayca el degmeden gikarilan 100 adet
katlanmig membran filtre bulunmalidir.

14. Katlanmisg mem'bran.ﬁltr?leri kullanabilmek igin hazir besiyeri ve membran filtre ile ayni marka cihaz kurumda

s :::rr;malldlr. Cltr:az |srt|¢:nllldiéinde sens&:(r yardimi ile otomatik calisabilmelidir.

. anmis membran filtreler aranan mikroorganizmanin biiviikliigi; g A —

16. Katlanmig membran filtreler tek tek steril olnﬁalldlr. PERYRNER goee i gozenek capinda secimis olmalidir.

17. Membran filtrenin gézenek ¢api 0,45 mic. olmalidir.

18. Katlanmis membran filtreler 100 adetlik orijinal ambalajlarinda teslim edilmelidir.

20. Katlanmis membran filtre materyali Seliiloz nitrat olmalidir.

21. Katlanmis membran filtre yuzeyleri i
yleri, analiz s ileri i

il onucunda olusacak kolonilerin rengine kontrast olacak sekilde boyanmis
22. i
= ::::::g:: I'r:"tmlt;;ran ff]ll:rellr-:r 50 mm. gapindaki filtre tutucy apere yerine kolayca yerlestirilebilmelidir

" mbran tiltrelerin ylizeyleri, sayim Islemini kolaylast i .
2 _ _ : f, sa) ; ylagtirmak amaciyla karelendirilmi ol :
2; lI;iaz.:r bf_‘s_l ortaml‘ E.coli vr;- Follform tayini igin selektif olarak hazirlanmig Chromocult besiyeri ofm Tl:“dlf

A __eiryermln her bir paketinin icerisinden kalite sertifikas ctkmalidir, ! e
26.Uriinle beraber MSDS teslim edilmelidir.
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TRIPTIK SOY AGAR PLAKTA HAZIR (90 mm lik plakta) TEKNiK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiiy 4 mm standart agar seklinde olmalidir.
2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1s1sinda
muhafaza edilebilmelidir.
3-Besiyerleri 1g1ktan etkilenmemesi igin kutulanmis olmalidir, kutu tizerinde son kullanma tarihi,
lot numarasi ve iiriin kod numarasi yer almalidir,
4-Besiyeri petrilerinin {izerinde {irtin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.
5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle teslim edilmelidir.
6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tiriinlerin uluslar arasi besiyeri {iretim standartlarina uygun
tiretildigini gsteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralar
gozlenebilmelidir.
7-Uretici firma tiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,1SO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidur.
10-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullamilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki {iriinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iirii : : T
tarafindin sallanacaktir. g sen trtinler firmaya iade edilerek degisimi firma

14- Uriinle birlikte 500 gr ayni marka toz besiyeri teslim edilmelidir.
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OKSIDAZ TEST CUBUGU TEKNIK SARTNAMESI

1.Bakterilerin sitokrom oksidaz enziminin varlifini1 saptamaya yénelik olmalidir.

2.Sitokrom oksidaz testinin yapilabilmesi igin bir ucunda elle tutulabilecek kisim isaretli olmali,
diger ucunda da reaktifin(dimetil-p-phenilendiamin) emdirilmis oldugu plastik test stribi seklinde
olmalidur.

3.100 adetlik ambalajlarda olmali, kutular dis ortamdan etkilenmemeli ve buzdolabinda
saklanabilmelidir.

4. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren 2 yil olmahdir.

5-Kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.
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CN AGAR TEKNIK SARTNAMESI
1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.
2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

tek paketlenmeli ve 1s1ktan etkilenmemesi i¢in kutulanmig olup,kutu {izerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve {iriin kod numarag: yer almalhdir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde {iriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tirlinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar
g6zlenebilmelidir.

7-Uretici firma tiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarimn saglanmasi igin ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markast ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayn1 firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin timii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

12-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmas: du i tirtini
) rumunda, firma aymi sayidaki tiriinii kurum
teslim etmelidir. y Fenk Lk a

13-Uriinler kurumup i-stegi dogrultusunda peyderpey teslim edilecektir.
14- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen trtinler firmaya iade edilerek degisimi firma

tarafindan yapilacaktir
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3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini énlemek ve verimliliginin korunmas: i¢in tek

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastalig1)den

iebys
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CETREMIDE TEKNIiK SARTNAME

Besiyeri setleri; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplari olmak {izere 3 par¢adan olusmalidir.
Besiyeri setlerinde membran filtre ve besiyeri ayn1 marka, orijinal ve tek bir kutuda olmahdir.
Besiyeri setlerinin iireticisi firma ISO 9001 standardina haiz olmalidir.

Thaleye katilan firma Tiirkiye’de tek temsilci firma veya bu firma tarafindan yetkilendirilmis firma
olmalidur.

Besiyeri setlerinin ISO 9001 standardina haiz olmalidir.

Besiyeri setlerinin her bir paketinin igerisinden kalite sertifikasi ¢ikmalidir.

Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

D =

UGN S

Hazir Besiyeri Ozellikleri

1- Hazir besiyerleri, kartona emdirilmis ve kurutulmus olarak petri kaplarina yerlestirilmis ve 10’luk
aliiminyum folyo igerisinde, iginde nem giderici posetleri ile beraber, 10’luk 10 adet toplamda 100
adetlik paketlerde kullanima hazir olmalidir.

2- Kartona emdirilmis hazir besiyerleri yalmz steril su ile 1slatildiginda kullanima hazir hale gelmeli,
bagka herhangi bir iglem gerektirmemelidir.

3- Besiyerlerinin miadlari, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalidir.

4- Besiyerinin kutusunun tizerinde ve her 10°’luk paket iizerinde besiyerinin tipi, lot numarasi,
sterilizasyon ve son kullanma tarihi ay ve yil olarak yazili olmalidir.

5- Besiyerlerinin tasinmasi, saklanmasi ve kullanima hazirlanmas: igin 8zel gartlar gereckmemelidir

g- gesiyer{eri 1cu{)a sicakliginda saklanabilmeli, buzdolab: gerektirmemelidir. '

- Dbesiyerleri laboratuvardaki analizlerin standardizasyonu a 1sindan, bugiin
sonra y_apllacak testler arasinda besiyeri agisindan dogabilgcek en ufakgfarkyilljrﬂz;ﬁﬂﬁigf i
edildigi yer, tasinma sekli v.s. gibi dig etkenlerden etkilenmemelidir. ’ e
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ACETAMIDE BROTH TEKNIK SARTNAMESI

1) Besiyerleri 16X180 mm alti diiz cam tiiplere10 ml dékiilmus olmalidir.

2) Besiyerlerinin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmalidir.

3) Besiyeri tiiplerinin izerinde triin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalhdir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS (riinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu irlinlerin uluslararasi standartlara uygun tretim teknikleri ile
iiretildigini gésteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve iSO 2859-1 1999 belge numaralar
gézlenebilmelidir.

6) Hazir besiyeri markasi ile Gretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
uretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

7) Besiyerlerin tiimi ayni marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

8) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki Griinii kuruma teslim
etmelidir.

12)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13) Son kullanma tarihi 15 giintin altina diisen Grdnler firmaya iade edilecek degisimi saglanacaktrr.
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SLANETZ BARTLEY (60 mm’lik Plakta) TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar geklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasim dnlemek ve verimliliginin korunmas: igin tek
tek paketlenmeli ve 1g1ktan etkilenmemesi igin kutulanmig olup, kutu tizerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve iiriin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin tizerinde iiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir..

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tirtinlerin uluslararas: standartlara uygun tiretim teknikleri ile
iiretildigini gésteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma tirtinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidur.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglanmasi igin ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9--Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

o1 l-Bfes_iyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki {iriinii kuruma

teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen {irii i i st
tarafindan saglanacaktir, ven Grtinler firmaya fade edilerek degisimi firma
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AZIDE (SLANETZ BARTLEY) TEKNIK SARTNAMESI

Besiyeri setleri; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplari olmak tizere 3 parcadan olusmalidir.
Besiyeri setlerinde membran filtre ve besiyeri ayni marka, orijinal ve tek bir kutuda olmalidir.
Besiyeri setlerinin Ureticisi firma 1SO 9001 standardina haiz olmalidir.

ihaleye katilan firma Tiirkiye'de tek temsilci firma veya bu firma tarafindan yetkilendirilmis firma
olmalidir.

Besiyeri setlerinin ISO 9001 standardina haiz olmahdir.

Besiyeri setlerinin her bir paketinin igerisinden kalite sertifikasi gtkmalidir.

Besiyeri setleri ile birlikte “Validasyon Rehberi” de verilmelidir.

ihaleye katilan firmalari teklif ettikleri besiyeri daha énceden kurum tarafindan yapilan
analizlerde birebir kullanmilmig ve onaylanmig olmalidir.

Ll

B i n N

Hazir Besiyeri Ozellikleri
1- Hazir besiyerlerinin konvansiyonel metotla hazirlanan besiyerlerinden higbir farki olmamali, tiim

mikrobiyolojik analizlerde (su, mesrubat, gida hammadde, yem, v.s.) kullanilabilmelidir.

2- Hauir besiyerleri, kartona emdirilmis ve kurutulmus olarak petri kaplarina yerlestirilmis ve 10’luk
aliminyum folyo icerisinde, icinde nem giderici posetleri ile beraber, 10’luk 10 adet toplamda 100
adetlik paketlerde kullanima hazir olmalidir.

3- Kartona emdirilmis hazir besiyerleri yalniz steril su ile islatildiginda kullanima hazir hale gelmeli,
baska herhangi bir islem gerektirmemelidir.

4- Besiyerlerinin miadlari en az 18 ay olmalidir.

5- Bes:y.ermm kutusunun Gzerinde \.Je her 10’luk paket iizerinde besiyerinin tipi, lot numarasi,
sterilizasyon ve son kullanma tarihi ay ve yil olarak yazili olmalidr.

6- Besi ini tein &

i fyerllerfnm tasmmzisu saklanmasi .ve kullanima hazirlanmas: icin 6zel sartlar gerekmemelidir.

e siyerleri oda sicakliginda saklanabilmeli, buzdolabi gerektirmemelidir

- Besiyerleri laboratuv. i izleri i -
ardaki analizlerin standardizasyonu agisindan, bugiin yapilan testlerle bes yil

sonra yapilacak testler arasinda besiyeri a gabi
ra y ¢isindan dogabilecek en ufak fark olma
edildigi yer, taginma sekli v.s. gibi dis etkenlerden etkilenmemelidir, el muhafaza
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la _ .Has -ad.No:38/ 1 Efeler/Aydin Tel: 214 69 44 Fax:025 98 77
l.-.—I’u:;ta:a}'dm.hsl'u‘-‘lhsi\.g{w,lr G e s

CFB83/KYBAI
:2765-4169bff9ed32  Belge Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi ebys
u belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.




T.C.

] ~ AYDIN VA.Li.I_.,i('}i“ -
i | IL SAGLIK MUDURLUGU
- | AYDIN HALK SAGLIGI LABORATUVARI

AYDIN MALK SAGLISTLABORATUVANY |

- —1

BiLE ESCULINE AZIDE AGAR (60 mm plakta) SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar geklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir.

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasimi énlemek ve verimliliginin korunmasi igin tek
tek paketlenmeli ve 1g1ktan etkilenmemesi igin kutulanmis olup, kutu tizerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve iiriin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde iiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararas: standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tretildigini gosteren NCCLS M22-A3,ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
g6zlenebilmelidir.

7-Uretici firma iirtinlerin kalite kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir

10-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.
12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilecektir.

13-Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diigen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi saglanacaktir

Hazirlayan
Candan OZDEN
Birim Sorumlusu

I'!w.un 1-.1'mu!i Mah. Hastane Cad No:38/1 Efeler/Aydin Tel:0256 214 69 44 Fax:0256 214 98§ 77
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BAIRD PARKER AGAR +RPF (90 mm lik plakta) TEKNIK SARTNAMESI
1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokillmig 4 mm standart agar seklinde olmalidur.
2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 45 giin olmalidur.

3-Besiyerleri 1g1ktan etkilenmemesi igin kutulanmus olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,lot
numarasi ve iirin kod numarasi yer almahdir.

4-Besiyeri petrilerinin tizerinde iirtin adi,lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidur.
5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS ve teknik dosyalarina {iriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irtinlerin uluslararas: standartlara uygun iiretim tekl-'.liklel‘i i}e .
tiretildigini gdsteren CLSI M?22-A3,ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar1 gdzlenebilmelidir ve
belge olarak ihale dosyasinda bulunmalidir.

7-Uretici firma tiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim deklerasyon
belgesi olarak sunmalidir ve ihale dosyasinda bu belge bulunmalidir.

8-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,I1SO 9001:2008,ISO 13485: :2003
CMDCAS belgelerine sahip olmalidir ve ihale dosyasinda bu belgeler bulunmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin BSE: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir ve ihale dosyasinda bu belge bulunmalidur.

10-Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri aym firma ve fabrika
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak ihale dosyasinda bulunmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iiriinii kuruma teslim
etmelidir. Urlinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

12- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen tiriinler firmaya iade edilerek degisimi saglanacaktir.

Hazirlayan Onaylayan
Candan OZDEN Uz. Dr. Selmd GU

SOR
Bin?gﬁnlusu Aydin Halk Saghig @i&onmlum
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PEPTONLU SU 90 ml TEKNIK SARTNAME

1-Besiyerleri 110 ml genis agizl sigelere 90 ml dokiilmiis olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yil olmalidir ve oda 1s1sinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyeri siselerinin lizerinde iirlin adilot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

4-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS firiinle beraber teslim edilmelidir.

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irtinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
iretildigini gosteren CLSI M22-A3,ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari gézlenebilmelidir
ve belge olarak ihale dosyasinda bulunmalidir.

6-Uretici firma driinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir ve ihale dosyasinda bu belge bulunmalidir.

7-Besiyerleri ¢alisma standartlarinin  saglanmasi igin ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,1SO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir ve ihale dosyasinda bu belgeler bulunmalidir.

8-Hazir besiyeri markast ile tiretiminde kullanlan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma ve
fabrika tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9-Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

- IO—B?s-iyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki irtinii kuruma

teslim etmelidir.
11-Urtinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

12- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iiriinler firmaya iade edj isimi
tarafindan saglanacaktir, y ilerek degisimi firma

CHaglrlaX an Onaylayan
andan OZDEN e
Birim Sorumlusy Uz. Dr. Selma GULMEZ SOR

ﬁ Aydmn Halk Saglig !iaioratuvan Sorumlusu
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RAPPAPORT VASSILIADIS SOY BROTH TEKNIK SARTNAME

1) Besiyerleri 160*180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidur.

2) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1si1sinda
muhafaza edilebilmelidir.

3) Besiyeri tiiplerinin {izerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile yazilmalidir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararas standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

6) Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7) Besiyerleri galigma standartlarinin saglanmas: igin SO 13485:2012, iSO 9001:2008, iSO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidur.

8) Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

10) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki {iriinii kuruma teslim
etmelidir.

12)Urtinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diigen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan
saglanacaktir.

Hazirlayan

/ ayan
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MULLER KAUFFMAN TTn BROTH TEKNIK SARTNAMESI

1) Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dékiilmiis olmalidir.

2) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1s1sinda
muhafaza edilebilmelidir.

3) Besiyeri tiiplerinin iizerinde iiriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmahdir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS fiiriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {iriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, SO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralan
gozlenebilmelidir.

6) Uretici firma {irtinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7) Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglanmasi igin ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, iSO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

8) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gdsteren belgesi bulunmahdir.

9) Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullamlan toz besiyeri ve supplementleri ayn: firma tarafindan
tiretilmeli ve belge olarak sunulmahdir.

10) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11) BESiTFc;'lerin kontaminasyonu ve bozulmas1 durumunda, firma aym sayidaki tiriinii kuruma teslim
etmelidir.

12)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diigen iiriinler firmaya iade edil e
saglanacaktir. ya lade edilerek degisimi firma tarafindan

Hazirlayan
Candan OZDEN

Biﬁylusu
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XLD AGAR (90 mm lik plakta) TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidur.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir ve oda 1si1sinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyerleri 151ktan etkilenmemesi i¢in kutulanmig olmalidir, kutu tizerinde son kullanma tarihi,
lot numaras: ve {iriin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde iiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalar1 MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir..

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tirinlerin uluslar arasi besiyeri {iretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma trtinlerin Kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglamast igin ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullamlan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki tiriinii kuruma
teslim etmelidir.

11-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

12) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iiriin] i i isimi
- o sen Uriinler firmaya iade edilerek degisimi firma

. H;lzlrlgyan Onaylayan
andan OZDEN
o) Uz. Dr. Selra Z SOR
| Aydin Halk Sagh ratuvari Sorumlueu
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CHROMATIK SALMONELLA AGAR TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmahdir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir

3-Besiyerleri 1g1ktan etkilenmemesi igin kutulanmig olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,
lot numaras: ve iiriin kod numarasi yer almalhdir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde {irlin ad, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalar1 MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tirtinlerin uluslar arasi besiyeri liretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastalii)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markas ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iiriin{i kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen tiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan yapilacaktir

Hazirlayan Onaylayan
Candan OZDEN Uz. Dr. Selma GULMEZ SOR
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TSi AGAR (TRIPLE SUGAR IRON AGAR) TEKNIK SARTNAME

1) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1sisinda
muhafaza edilebilmelidir.

2) Besiyeri tliplerinin Gzerinde lirlin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmahdr.

3) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

4) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iriinlerin uluslararasi standartlara uygun tretim teknikleri ile
uretildigini gosteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve I1SO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

5) Uretici firma driinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini deklerasyon
belgesi olarak sunmalidir.

6) Besiyerleri galisma standartlarinin saglanmasi igin iSO 13485:2012, iSO 9001:2008, iSO 13485: :2003
cmdcas belgelerine sahip olmaldir.

7) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

8) Hazir besiyeri markasi ile tretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
tretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9) Besiyerlerin tiimi ayni marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

10) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki Grlin{i kuruma teslim
etmelidir.

12)Urinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina disen driinler fi

rmaya i i isimi
saglanacaktir, ya iade edilerek degisimi firma tarafindan
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AVDIN BALK SAGLIGT LABORATUVARI

LYSINE IRON AGAR TEKNIK SARTNAME

1) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalidir ve oda isisinda
muhafaza edilebilmelidir.

2) Besiyeri tiiplerinin {izerinde {iriin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile yazilmalidir.

3) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

4) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tiretildigini gésteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve iSO 2859-1 1999 belge numaralan
gozlenebilmelidir.

5) Uretici firma iirtinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

6) Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmasi icin SO 13485:2012, 1SO 9001:2008, iSO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

7) Hazir besiyeri markas ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
tiretilmeli ve belge olarak sunulmahdir.

8) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

9) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki {iriinii kuruma teslim
etmelidir.

11)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

12) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diigen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan
saglanacaktir.

Hazirlayan On
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rumlusu Aydin Halk S aboratuvari Sorumlusu

2”

Hasan Efendi Mah,Hastane Cad No:38/1 Efeler/ 56
. : Hasta No:38/1 EfelerAydin Tel: 214 44 Fax:
II.__J.:(na'til:a_\-‘i||1.Iul:q‘-lhsl\_gm,u- ’ o 146944 Fax0236 214 98 77

Form no; #7183/
-aafe-4dca-a765-4169bff9ed32  Belge Do@rulamaAdresi:https://www.turkiye.gov.tr/sagIik-bakanligi-eb)},
u belgeég[]venli elektronik imza ile imzalanmigtir.




| T.C.

| AYDIN VALILIGI

| iL SAGLIK MUDURLUGU
e, AYDIN HALK SAGLIGI LABORATUVARI

URE AGAR TEKNIiK SARTNAME

1) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir ve oda 1s1sinda
muhafaza edilebilmelidir.

2) Besiyeri tiiplerinin tizerinde {iriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmahdir.

3) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

4) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararas: standartlara uygun retim teknikleri ile
iiretildigini gésteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar
gozlenebilmelidir.

5) Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iSO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

6) Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglanmasi igin ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, SO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

7) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

8) Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni1 firma tarafindan
tiretilmeli ve belge olarak sunulmalhidir.

9) Besiyerlerin tiimii ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

10) Besi)l/f:(;lerin kontaminasyonu ve bozulmas: durumunda, firma aym sayidaki iiriinii kuruma teslim
etmelidir.

11)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

12) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi
saflanacaktir. Y ek degisimi firma tarafindan
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TRYPTOSE SULPHITE AGAR TEKNIiK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiig olmalidur.
2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmahdir ve oda 1s1sinda
muhafaza edilebilmelidir.
3-Besiyeri tiiplerinin tizerinde iriin ad1, lot numaras: ve son kullanma tarihi injekt yaz1 ile
yazilmalidir.
4- Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir..
5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararas: standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tiretildigini gosteren nccls m22-a3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari gozlenebilmelidir.
6-Uretici firma tiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7-Besiyerleri galisma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, ISO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

8-Hazir besiyeri markast ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmahdir.
9-Besiyerlerin tiimii aym marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.
10-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.
11- Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

12- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir,
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MCP PLAKTA HAZIR (60 mm lik plakta) TEKNiK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir,

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir.

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini1 6nlemek ve verimliliginin korunmasi icin tek
tek paketlenmeli ve 151ktan etkilenmemesi igin kutulanmig olup,kutu tizerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve iiriin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin tizerinde {iriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile
yazilmahdir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS fiiriinle beraber teslim edilmelidir..

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iirlinlerin uluslararas: standartlara uygun tiretim teknikleri ile
tiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma tiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarimin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,I1SO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Hazir besiyeri markasi ile iiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10-Bes§yerlerin tiimi ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

. 11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki tiriinii kuruma

teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir,

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen {irii ' : s
tarafindan saglanacaktrr. g tisen irlinler firmaya iade edilerek degisimi firma

14-Uriinle birlikte 500 gr ayn1 marka toz besiyeri ve supplementleri teslim edilmelidir.

15-mCP agar besiyerleriyle birlikte 400 indi
; adet anaero-
malzemeleri {icretsiz olarak teslim edilmelidir. R A ek aness
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ENDOTOKSIN-LAL (LIMULUS AMEBOSIT LISAT)PYROSATE TEST KiTi TEKNiK
SARTNAME

[a—y

Test igin 37+0.1 °C lik kuru inkiibatér veya su banyosu kullanilmalidur.

2. Kit, en az 10 tane 0.25 EU/ml hassasiyette lisat iceren 12 mm’lik numune tiipii (Sample label-SPL)
igermelidir.

3. Kit, en az 10 tane yiizeye emdirilmig 0.25 EU/ml hassasiyette Endotoksin igeren 12 mm.lik pozitif
iirlin kontrol tiipii (Positive Product Control-PPC) igermelidir.

4. Kit, en az 10 tane tek kullammlik glukansiz ve pirojensiz silikon pipet igermelidir.

5. Kit, en az 10 tane 100 ml.lik glukanlarindan ve pirojenlerinden arindirilmig 250°C de 1 saat kuru
hava firininda steril edilmis depirojen (pirojensiz), miyadi 4-5 yil olan numune saklama kabi (Sample
bottle) igermelidir.

6. Tiim kutular, en az 10’ ar testlik olmali ve testin giivenilirligini ve gegerliliini temsil eden analiz

sertifikalar1 bulunmalidir

Testin miyad: teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalidir.

Testin sonug stiresi 30 dakikay1 gegmemelidir.

9. Testin sonucu kolaylikla goz ile okunabilmelidir. Test sonucu alinirken pozitif iiriin kontrol
tiiplerinde jellesme olmalidir. Numune tiiplerinde jellesme yok ise numunenin 0,25 EU/ml’den az
endotoksin igerdigi, jellesme var ise numunenin 0,25 EU/ml’den fazla endotoksin igerdigini
gostermelidir.

10. Testin yiiksek duyarlilik ve zgiilliigii olmalidir. Firma duyarlilik ve ozgiilliikk degerlerini
belgelemelidir.

11. Tiim kutu]ar.OII‘l_]lni?l gmbalapnda, orijinal etiketli, ambalaji agilmamis olmali ve tiretim ve son
kullanma tarihi belirtilmis olarak laboratuara teslim edilmelidir.

12. Test kitinden firma tarafindan bildirilenden daha az test elde edildigi durumda Laboratuvar teknik
heyeti tarafindan bildirilen eksik test sayis1 firma tarafindan karsilanacaktir

13. Uriinle beraber MSDS ve Kkalite sertifikasi teslim edilmelidir. .

14. Son kullanma tarihi 7 ayin altina diigen tiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan

% N

yapilacaktir,
Hazirlayan
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ANAEROBIK INDIKATOR CUBUGU TEKNIK SARTNAMESI

1.Anaerob bakterilerin tiremesi igin olugturulan 6zel atmosfer sartlarinin renge dayanan kontrol
gostergesi olarak kullanilacaktir.

2. Halen laboratuarimizda kullanim halinde olan 2,5 litre hacimli Anaerobik Jar (OXOID HP
0011)’larda kullamlacagindan bu jarlarla uyumlu ¢aligmalidir.
3.Uriinle beraber MSDS ve kalite sertifikasi gonderilmelidir.

4. Uriiniin laboratuara teslim edildiginden itibaren son kullanma tarihi en az 18 (on sekiz) ay
olmalidir,

Hazirlayan Onayl
Candan OZDEN Uz. Dr. Selma Bz SOR
Birim Sorumlusu Aydin Halk Saghgrfaboratuvar: Sorumlusu
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AYDLY HALK SAGLIGI LADORATUVAXI

ANAEROBIK ORTAM KITI (GAZ PACK) 2.5LT iCIN TEKNIiK SARTNAMESI

1.Anaerop (oksijensiz) ortam saglayacak olan kimyasal i¢erigin kesinlikle nemlenmemesi,
yapisinin bozulmamasi igin uygun ambalajlanmig olmalidir.

2.Bir kullanimlik olmali ve bu amag dogrultusunda uygun sekilde ambalajlanmis olmalidir.
2.51t’lik. anerobik jar i¢in tasarlanmis olmali ve anaerobik atmosfer saglayabilmelidir.

3. Kuru sistem olmalidur.

4.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 18 ay olmalidir

5.Uriinle bereber MSDS ve kalite sertifikasi génderilmelidir.
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KING B HAZIR BESIYERI TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir,

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmaldir ve oda isisinda
muhafaza edilebilmelidir.

3-Besiyerleri i1siktan etkilenmemesi igin kutulanmig olmalidir, kutu lizerinde son kullanma tarihi,
lot numarasi ve triin kod numarasi yer almahdir.

4 -Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iriinle beraber teslim edilmelidir.

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu Griinlerin uluslar arasi besiyeri liretim standartlarina uygun
retildigini gosteren NCCLS M22- A3,I1SO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralari gozlenebilmelidir.

6-Uretici firma triinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7-Besiyerleri caligma standartlarinin saglamasi igin 1SO 13485:2012,1SO 9001:2008,I1SO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmaldir.

8--Hazir besiyeri markasi ile tretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan uretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

9-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki tiriinii kuruma
teslim etmelidir.

10-Urtinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

11- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen uriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.
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m-FECAL COLIFORM AGAR HAZIR BESIYERI TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 60 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir

3-Besiyerleri son kullanma tarihine kadar kurumasini 6nlemek ve verimliliginin korunmas igin tek
tek paketlenmeli ve 1g1iktan etkilenmemesi igin kutulanmig olup,kutu iizerinde son kullanma tarihi, lot
numarasi ve {iriin kod numarasi yer almalidir

4-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS {iriinle beraber teslim edilmelidir.

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {irlinlerin uluslararas: standartlara uygun tiretim teknikleri ile
iiretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

6-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidur.

7-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglanmasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidur.

8-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gésteren belgesi bulunmalidir.

9-Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullamlan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10-Besiyerlerin tiimii ayni1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayn sayidaki {irtinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diigen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan saglanacaktir.

13-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.
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INDOL BROTH TEKNIK SARTNAMESI

1) Besiyerleri 16X180 mm alt1 diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidur,

2) Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmaldir.

3) Besiyeri tiiplerinin lizerinde iiriin ad1, lot numaras1 ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmahdir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tiriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tiretildigini gdsteren NCCLS M22-A3, SO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralar
gozlenebilmelidir.

6) Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7) Besiyerleri ¢alisma standartlarinin saglanmas igin ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, iSO 13485:
:2003 cmdcas belgelerine sahip olmalidir.

8) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastalii)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

9) Hazir besiyeri markast ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri aym firma tarafindan
tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

10) Besiyerlerin tiimii aym1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

11) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki iiriinii kuruma teslim
etmelidir.

12)Urtinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

14) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iiriinler firmaya iade edilerek degisimi firma tarafindan
saglanacaktir.
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CELLULOSE NIiTRATE FILTER 0,45um (BEYAZ)(KATLANMIS FILTRE) TEKNIiK
SARTNAMESI
1. Membran filtreler rulo seklinde olmalidir ve otomatik filtre agma cihazi (dispenser) ile uyumlu
olmalidur.

Membran filtreler 0.45 mic. gbzenek ¢apinda ve seliiloz nitrattan yapilmis olmalidir.
Filtrelerin ¢ap1 50 mm. olmalidir.
Filtreler 50 mm. ¢apindaki filitre tutucu apeyerine kolayca yerlestirilebilinmelidir.

Filtre ylizeyi, sayim iglemini kolaylastirmak amaciyla karelendirilmis olmalidir.

S th & W N

Olusacak mikroorganizmalarin kolayca tanimlanabilmelerini saglamak amaciyla, filtreler beyaz
{izerine siyah ¢izgiler ile karelendirilmis olmalidir.

=~

Membran filtrenin dayanabilecegi sicaklik min 130 °C olmalidir.
8. Membran filtre ISO 7704 standardina uygun olmalidir.

9. Membran filtre mikroorganizmalarn saglikli gelisimine imkan verecek 6zellikte olmalidir.

10. Membran filtreler orijinal 300’er adetlik ambalajlar i¢inde olmalidur.

I1. Herbir filtre paketi tizerine, filtrenin steril edildigi tarih ile sterilizasyon mriintin bittigi tarih
yazilmali ve bu tarih teslim tarihinden itibaren 2 yildan az olmamalidir.

12.Uretici firmalar ISO 9001 standardina haiz olmalidir.
13.Uriinle beraber sterilite sertifikasi teslim edilmelidir.

14.0tomatik filitre cihazinin agmadig: filitreler

( . yenileriyle degistirilmek ii tespit edildigi
geri gonderilerek degisimi saglanmalidir,, ’ - s ke
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CELLULOSE NiTRATE FiLTER 0,2pm (BEYAZ)TEKNiK SARTNAMES]
1. Membran filtreler rulo seklinde olmalidir ve otomatik filtre agma cihazi (dispenser) ile uyumlu
olmalidir.

Membran filtreler 0.45 mic. gozenek ¢apinda ve seliiloz nitrattan yapilmis olmalidir.
Filtrelerin ¢ap1 50 mm. olmalidir.
Filtreler 50 mm. ¢apindaki filitre tutucu apeyerine kolayca yerlestirilebilinmelidir.

Filtre yiizeyi, sayim iglemini kolaylagtirmak amaciyla karelendirilmis olmalidir.

L

Olusacak mikroorganizmalarin kolayca tanimlanabilmelerini saglamak amaciyla, filtreler beyaz
tizerine siyah gizgiler ile karelendirilmis olmalidir.

o~

Membran filtrenin dayanabilecegi sicaklik min 130 °C olmalidr.

8. Membran filtre ISO 7704 standardina uygun olmalidir.

9. Membran filtre mikroorganizmalarin saglikh gelisimine imkan verecek 6zellikte olmalidir.
10. Membran filtreler orijinal 100’er adetlik ambalajlar i¢inde olmalidir.

11. Herbir filtre paketi lizerine, filtrenin steril edildigi tarih ile sterilizasyon ¢mriiniin bittigi tarih
yazilmal ve bu tarih teslim tarihinden itibaren 2 yildan az olmamalidir.

12.Uretici firmalar ISO 9001 standardina haiz olmalidir.
13.Uriinle beraber sterilite sertifikas: teslim edilmelidir.

14.0Otomatik filitre cihazinin agmadign filitreler

. . yenileriyle degistiril ii CORET g rIon
geri gonderilerek degisimi saglanmadir.. yle degistirilmek iizere tespit edildiginde firmaya
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STERIL TEK KULLANIMLIK BAKTERIYOLOJIiK TiYOSULFATSIZ SU SiSESI
TEKNIK SARTNAMESI

1.Bakteriyolojik su sisesi 1000 ml hacminde olmali, 100-1000 ml aras: taksimatli olmalidir.
2 Numune kaplarindan suyun kimyasal yapisini degistirecek herhangi bir madde gegisi olmamalidir.
3. Sise dikdortgen seklinde ,agz1 dar (yaklasik 50mm ¢apinda) kirilmaz, hafif ve dengeli olmalidir.
4 Sisenin kapagi ve gévde kismu polipropilen veya polirtilen materyalden lirctilmis plastik olmalidir.
5.Numune sisesi; hava ge¢irmeyen, numune sizmasin engelleyici, agilmadig siirece steriliteyi koruyan,
emniyet halkali ve vidal kilit kapak sistemi olmalidir.
6,Her sisenin gdvde kisminda iiriin kodu, {iretim tarihi, son kullanma tarihi, steril ibareleri ve vaesa Na-
tiyosiilfatsiz ibaresi bulunmalidir. Ayrica sige lizerindeki etikette; yazilmasi istenen kurum adi ve logosu,
numune alim tarihi/saati ve numune alim yerinin ad/kod numarasinin yazilabilecegi yerler bulunmalidir.
7.Sigelerin son kullanma tarihi, teslim tarthinden itibaren en az 2 y1l olmali ve iiriin iizerinde
belirtilmelidir.
8.Sterilizasyon gama radyasyonla TS EN ISO 19458 e uygun olarak yetkili ve bagimsiz bir kurulug
tarafindan yapilmali ve belgelendirilmelidir.Firma numune sigelerini gama sterilizasyon yapildigina dair
sterilizasyon sertifikalariyla birlikte teslim etmelidir.
9.Uriinlerin laboratuvarlara sevki istenilen miktar kadar laboratuvarlara teslimi firma tarafindan
yapilacakur.Urtinler orjinal ambalajinda bulunmali ve ambalaji agilmams olarak teslim edilmelidir.
Uriinlerin sevkiyat esnasinda hasar gérmelerini 6nlenecek sekilde paketlenecek, bu esnada dogabilecek
hasarlardan ve bunlarin giderilmesinden firma sorumlu olmalidir.
10. Gerekli goriildijinde numune sigeleri teslim edildikten sonra muayene agamasinda temsili sayida
numune sisesi alinip Na-tiyosiilfatsiz sterilizasyon kontrolii ilgili laboratuvarda yapilacaktur.

11.Toksik madde igermemeli mikrobiyolajik yasami engelleyen veya gelismeyi tegvik eden maddeler
tretmemeli ¢evreye duyarh geri déniigiimlii olmalidir.
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DiSPOSABLE STERIL PETRI PLAK (90 mm) TEKNIK SARTNAMESI
1. Isiya dayanikl, seffaf ve polipropilen malzemeden yapilmis steril petri olmalidir.
2. Petri i¢ ¢ap1 90 mm olmalidir.
3. Her ambalajin lizerinde tiretim tarihi, son kullanma tarihi, iirlin ad1, ¢ap1, kodu yazmalidir.
4. Petriler tek tek steril plastik ambalajda olmali, ambalaj geffaf olmahdur.
5. Teslim anindan itibaren en az 2 y1l miadli olmalidur.

6-Teslim aninda ambalaj1 agilmig hava almig malzemeler firmaca degistirilecektir.
7-CE belgesi olmalidir.

8-Uriinle beraber sterilite sertifikas1 her lot numaras igin teslim edilmelidir.
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DISPOSABLE STERIL PETRIi PLAK (60 mm) TEKNiK SARTNAMESI
1. Isiya dayanikl, seffaf ve polipropilen malzemeden yapilmus steril petri olmalidir.
2. Petri i¢ cap1 60 mm olmalidir.
3. Her ambalajin {izerinde tiretim tarihi, son kullanma tarihi, iiriin ad, ¢ap1, kodu yazmalidir.
4. Petriler tek tek steril plasuk ambalajda olmali, ambalaj seffaf olmalidir.
5. Teslim anindan itibaren en az 2 yil miadli olmalidir.
6-Teslim aninda ambalaji agilmig hava almig malzemeler firmaca degistirilecektir.
7-CE belgesi olmalidir.

8-Uriinle beraber sterilite sertifikasi her lot numarasi iin teslim edilmelidir.
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1.Tiipler Sert plastik ya da benzeri bir maddeden yapilmus, 12 ya da 15 cm uzunlugunda steril
olmalidir.

2.Tupun dibinde kullanima hazir Stuart besiyeri bulunmalidir. Kapakli ve plastik tiip igerisinde
steril olarak paketlenmis olacaktir. Besleyici olmamalidir.

3.Besi yeriyaklagik 4-5 cm olmalidur.

4.Cubugu sert plastik yada tahtadan yapilmig ucu pamuklu ekiivyon ¢ubugu bulunmali

5.Ekiivyon gubuklar besiyerlerinden ayri ancak aym posetin iginde olmalidir.

6.Ekiivyon ¢ubuklari, dakron yada rayon pamuklu olmalidir.

7.Steril ve tek kullanimlik olmalidur.

8.Kiiltiir igin 6rnek alindiktan sonra steril tiipiin original kapag agilip ekiivyon, stuart besiyerine
daldirildiktan sonra sikica kapatilabilmelidir.

9.Tiip iizerinde, malzemenin orijinal adi, seri no, {iretim tarihi,son kullamm tarihi ve hasta
ile ilgili doldurulacak etiket boliimii bulunmalidur.

10.Miadi teslim tarihi itibariyle en az 2 yil olmahdir.

11.Besiyeri ve ekiivyon ¢gubugu aym steril paket igerisinde olmalidir.

12-Uriiniin MSDS, sterilite ve kalite sertifikasi iiriin ile birlikte teslim edilmelidir.
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SILIFLI BALON (2000 ml )TEKNIK SARTNAMESI

1. Listede belirtilen adet sayisinca, boroksilikat 3.3 camdan Uretiimig, mavi skalali ve A sinifi
kalitede olmalidir.

2.Balon hacmi 2000 ml olmalidir.

3. Kisa formda olmalidir.

4. Dibi diiz olmalidir.

5.0toklavlanabilir ve kimyasala dayanikli olmalidir.

6.Bahsi gegcen malzeme kullaniimig veya ikinci el olmamalidir.

7.Kutu ambalaj iginde bulunmaldir.

8.Malzemenin ilgili kuruma nakliyesi ve nakliye sigortasi igslemleri firmaya aittir. Nakliye ve

teslimat sirasinda meydana gelecek hasar firma tarafindan karsilanacaktir.
9.Ambalaji agik, deforme olmus, kusurlu teslimat kolileri teslim alinmayacaktir.
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% 5 KOYUN KANLI AGAR STERIL HAZIR BESIYERI TEKNiK SARTNAMESi

1. Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidur,

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir

3-Besiyerleri 1giktan etkilenmemesi i¢in kutulanmis olmalidir, kutu tizerinde son kullanma tarihi,
lot numarast ve {irlin kod numarasi yer almahdir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde iiriin ad1, lot numaras: ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidur.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalart MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu tiriinlerin uluslar aras: besiyeri iiretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralar
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldu@unu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markast ile tiretiminde kullamilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan {iretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma aym sayidaki tiriinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen irti - : oy
tarafindan yapilacaktir sen lirlinler firmaya iade edilerek degisimi firma
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EMB HAZIR STERIL HAZIR BESIYERI TEKNIK SARTNAMESI

1. Besiyerleri 90 mm petrilere dokiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidur.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmahdir

3-Besiyerleri 1s1ktan etkilenmemesi igin kutulanmig olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,
lot numarasi ve iirin kod numaras: yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin iizerinde iiriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslar arasi besiyeri {iretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

7-Uretici firma iirtinlerin kalite kontroliini iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigim
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglamasi i¢in ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidur.

9-Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy(deli dana hastaligi)den
ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markas ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri aym firma
tarafindan {iretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

11-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki tiriinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen iirinler firmaya iade edilerek degisimi firma
tarafindan yapilacaktir
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SALMONELLA SHIGELL{\ SS TEKNIK
SARTNAMESI

1. Besiyerleri 90 mm petrilere ddkiilmiis 4 mm standart agar seklinde olmalidir.

2-Besiyerlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalidir

3-Besiyerleri 1giktan etkilenmemesi igin kutulanmig olmalidir, kutu {izerinde son kullanma tarihi,
lot numarasi ve iiriin kod numarasi yer almalidir.

4-Besiyeri petrilerinin {izerinde iirlin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile
yazilmalidir.

5-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalarit MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

6-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iriinlerin uluslar arasi besiyeri iiretim standartlarina uygun
tiretildigini gosteren NCCLS M22- A3,ISO 2859-1 1999 ve ISO 11133-2 belge numaralar
g6zlenebilmelidir.

7-Uretici firma iirlinlerin kalite kontroliinii iso 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigin
deklerasyon belgesi olarak sunmahdir.

8-Besiyerleri ¢aligma standartlarinin saglamas igin ISO 13485:2012,ISO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidur.

ari oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

10-Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri aymi firma
tarafindan tiretilmeli ve belge olarak sunulmalidur.

I1-Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayn sayidaki tiriinii kuruma
teslim etmelidir.

12-Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

13- Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen tirtinler fi i i Fisimi
tarafindan yapilacaktir 3 r firmaya iade edilerek degisimi firma

Hazirlayan Oaiasl
Candan OZDEN naylayan

an Uz. Dr. Selm EZ SOR
B
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SELENIT F BROTH STERIL HAZIR BESIYERI TEKNIK SARTNAMESI

1) 1. Besiyerleri 16X180 mm alti diiz cam tiiplere10 ml dokiilmiis olmalidir.

2) Besiyerlerinin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmalidir.

3) Besiyeri tiiplerinin tizerinde triin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmalidir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS liriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu triinlerin uluslararasi standartlara uygun iretim teknikleri ile
tretildigini gésteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve iSO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

6) Teklif edilen besiyeri markasinin bse: bovine spongiform encephalopathy (deli dana hastaligi)den ari
oldugunu gosteren belgesi bulunmalidir.

7) Hazir besiyeri markasi ile liretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
uretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.

8) Besiyerlerin timi ayni marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

9) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki iiriinii kuruma teslim
etmelidir.

12)Urinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13) Son kullanma tarihi 15 giiniin altina diisen driinler firmaya iade edilecek degisimi saglanacaktir.

aarayan Onaylayan
Candan OZDEN yiay
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MULLER HINTON BROTH BESiYERI TEKNIK SARTNAMESI

1) Besiyerleri 16X180 mm alti diiz cam tliplere10 ml dokiilmiis olmalidir.

2) Besiyerlerinin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmalidir.

3) Besiyeri tiiplerinin tizerinde Gruin adi, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yazi ile yazilmaldir.

4) Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir.

5) Kalite kontrol sertifikalarinda, bu {riinlerin uluslararasi standartlara uygun iretim teknikleri ile
uretildigini gosteren NCCLS M22-A3, iSO 11133 ve iSO 2859-1 1999 belge numaralari
gozlenebilmelidir.

6) Hazir besiyeri markasi ile iretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma tarafindan
uretilmeli ve belge olarak sunulmaldir.

7) Besiyerlerin tiimii ayni marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.

8) Besiyerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki Griinii kuruma teslim
etmelidir.

12)Uriinler kurumun istegi dogrultusunda peyderpey teslim edilmelidir.

13) Son kullanma tarihi 15 giintin altina diisen driinler firmaya iade edilecek degisimi saglanacaktir.
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HAZIR YEAST-EXTRACT AGAR TEKNIK SARTNAMESI

1-Besiyerleri 16x180 , alt1 diiz cam tiiplere 20 ml dokiilmiis olmahdir

2-Tiipte besiyerinin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1,5 y1l olmalidir. Oda
1sisinda muafaza edilmelidir.

3-Besiyeri tiiplerinin {izerinde {iriin ad1, lot numarasi ve son kullanma tarihi injekt yaz ile
yazilmalidur.

4-Besiyerlerin kalite kontrol sertifikalari, MSDS iiriinle beraber teslim edilmelidir..

5-Kalite kontrol sertifikalarinda, bu iiriinlerin uluslararasi standartlara uygun iiretim teknikleri ile
tiretildigini gdsteren NCCLS M22-A3, ISO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaralan
gozlenebilmelidir.

6-Uretici firma iiriinlerin kalite kontroliinii ISO 11133 standartinda belirtildigi gibi yaptigini
deklerasyon belgesi olarak sunmalidir.

7-Besiyerleri ¢alisma standartlarimin saglanmasi igin ISO 13485:2012,1SO 9001:2008,ISO 13485:
:2003 CMDCAS belgelerine sahip olmalidir.

8-Hazir besiyeri markasi ile tiretiminde kullanilan toz besiyeri ve supplementleri ayni firma
tarafindan iiretilmeli ve belge olarak sunulmalidir.
9-Bcsi).rerlerin timi ayn1 marka olacaktir ve kismi teklif verilemez.
‘ IO-B?S}yerlerin kontaminasyonu ve bozulmasi durumunda, firma ayni sayidaki iiriinii kuruma
teslim etmelidir.
ié:gﬁeglmtm 'ﬁ_tclgsi d9g£ultusunda.peyd.<::r_ pey teslim ed?lecektir.
tarafindan saglanacaktir. Ariit 1> glindn altina disen trinler firmaya iade edilerck degisimi firma

13-Uriinle birlikte 500 gr ayni marka toz besiyeri ve supplementleri teslim edilmelidir

5 ngnrlcf;yan Onaylayan
andan OZDEN : -
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AMONYOK COZELTISI TEKNiK SARTNAMESI

1) % 25 lik siv1 geklinde olmali.

2) 250 mL plastik vidali kapakli, kahverengi cam sisede olmalidir.

3) Kimyasal icerigi ambalaj {izerinde gosterilmelidir.

4) Firma MSDS ve kalite sertifikalar birlikte sunulmalidir.

5) Son kullanim tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yil olmalidir.

Hazirlayan Onaylayan
Candan OZDEN Uz. Dr. Sel JLMEZ SOR
Birim Sorumlusu Aydn Halk Sagl atuvart Sorumlusu
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KOVAKS AYIRACI TEKNiK SARTNAME

1. E.coli bakterisinin diger koliform bakterilerinden ayriminda kullanilan indol iiretimi tespiti icin

kullanilir.
2.Ayrag Triptofan igeren bir sivi besiyerinde tiremis E. coli bakterisinin varliginda bir iki damla
damlatildiginda gézle goriiliir renk olusturacak 6zellikte olmalidir.
3.Ayrag sivi halde olmalidir. igeriginde p-dimetilaminobenzaldehit bulunmalidir.

Hazirlayan Onaylayan
Candan OZDEN Uz. Dr. $ ULMEZ SOR
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ALKALIK LUGOL COZELTIiSI TEKNIiK SARTNAMESIi

1) Etiket iizerinde iiretici firma adi ,liretim tarihi ,son kullanma tarihi, i¢erigi, lot numarasi yazil
olmalidur..

2) 250 mL plastik vidali kapakli. kahverengi cam sisede olmalidir.

3) Kimyasal igerigi ambalaj tizerinde gosterilmelidir.

4) Firma MSDS ve kalite sertifikalar1 birlikte sunulmalidir.

5) Son kullanim tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) y1l olmaldr.

Hazirlayan Onaylayan
Cf'tr.ldan OZDEN Uz. Dr. Sel EZ SOR
Birim Sorumlusu Aydin Halk Saghg oratuyari Sorumlusu
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PASTOR PIPETi TEKNiK SARTNAMESI

1. Enaz 3 ml lik hacmili ve 0.5 ml seklinde taksimli olmahidir.
2. Tek tek steril ambalajlarda olmalidir.
3. Teklifle beraber numune verilmelidir.
Hazirlayan Onaylayan
Candan OZDEN Uz Dr. S SLMEZ SOR
Birim Sorumlusu Aydin Halk Sagl%t&ruvan Sorumlusu
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STERIL PLASTIK PIPET (TEK KULLANIMLIK) 1 ml LIK TEKNIK SARTNAMESI

1.Polistren, pamuk bariyerli, steril, tek tek paketlenmis, 1/10 dereceli, 1 ml hacimli olmalidir.
2. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yil olmahdur.
3.Her lot numaras: igin sterite sertifikasi iiriinle beraber teslim edilmelidir.

Hazula)_(an Onay@
Candan OZDEN Uz. Dr. Sel EZ SOR
Birim Sorumlusu Aydin Halk Sagligi Eboratuvar Sorumlusu
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FLURESCENT UV LAMBA TEKNIK SARTNAMESI

1) UV lamba mikrobiyolojik kullanim amagh olup, ayar gerektirmeyen tek dalga boyunda 11k
vermelidir, direkt 1s1mali olmalidir.

2) Sabit 254 nm dalga boyunda 151k vermelidir, UV-C tipi olmalidir.

3) 230V /50 Hz TB 30 Watt TUV giictiinde olmalidir,

4) FLS TB 052 Flurescent tube seklinde olmalidir.

5) Uriin, CE belgesine haiz olmahdir.

6) Lambalar, orijinal ve kullanilmamis olmalidir.

7) Lambalarda, kirik, ¢atlak vb. kusurlar olmamalidir.

8) Son kullanma tarihleri en az 2 yil olmalidir.

9) Kullanim 6mrii en az 6000 saat olmalidur.

Hazirlayan Onaylayan
Candan OZDEN Uz. Dr. Sel EZ SOR
Blr‘?}nluw Aydin Halk Saghg ratuvar: Sorumlusu
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Tubular Plankton Cemberi/sayim kamarasi1 Teknik Sartnamesi

1-Fitoplankton oOrneklerinin ¢oktiiriilmesi ve inverted mikroskopla incelenmesi amaciyla
kullanilmalidur.
2- Sayim gemberi sabit bir metal taban ile plexiglass tiipten (kalinligi 0.2 mm) olugmalidir.

3- Her bir sayim kamarasi/gemberi ile birlikte bir cam iist kapak ve 50 adet cam taban plak
verilmelidir.

Hazirlayan Onaylayan
Candan OZDEN Uz. Dr. Sel EZ SOR
Birim Sorumlusu Aydin Halk Sagl oratuvari Sorumlusu

Hasan Efendi Mah Hastane Cad Noe2 .
. vlah. Hastane Cad.No:38/1 Efeler/Av .
E-Posta:aydin.hsl@thsk, goy.ir cler/Aydin Tel:0256 214 69 44 Fax-0256 214 og 77

/KYBAOI

. -aafe-4dca-a765-4169bff9ed32  Belge Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
BuTelge, glivenli elektronik imza ile imzalanmistir.




j o
~ AYDIN VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
e AYDIN HALK SAGLIGI LABORATUVARI
TEKNIK SARTNAMELER

1. TABLET TUZ
e Tuz kristalize tablet seklinde olmalidir.
% 99,5 Sodyum Kloriir, rafine kaya tuzu olmalidir.
Tablet tuz, aritmalara uygun ve TSE belgeli olmalidir.
Tablet tuz, suya dayanikli olmali ve ¢gabuk erimemelidir.
Tablet tuzlar 25 kilogramlik, su ve nem gecirmeyen g¢uvallarda olmalidir.
Nakliye ve yerine tasima, istifleme ilgili firmaya aittir.

2. pH 7,00 TAMPON COZELTISi TEKNIK SARTNAMESI
e pH metrede kullanima uygun olmali
e pH 7,00 dl¢limiinii vermeli.
e Ideal galigma sicakligi 20°C - 25°C olmal.
e Cift kanalli, 500 ml’lik siselerde olmal.
e Son kullanma tarihi Grtin teslimatindan itibaren en az 1 y1l olmali.
e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte verilecektir

3. pH 10,00 TAMPON COZELTISi TEKNiK SARTNAMESI
e pH metrede kullanima uygun olmali

e pH 10,00 olgiimiini vermeli.

e Ideal galisma sicakligi 20°C - 25°C olmali.

e Cift kanalli, 500 mI’lik siselerde olmali.

e Son kullanma tarihi triin teslimatindan itibaren en az 1 yil olmali.
e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte verilecektir

4. METANOL TEKNiK SARTNAMESI

e Sivi kromotografisi igin gradient grade olmali

e Saflig1 > %99.9 olmali

e Koyu renk cam sisede olmal

e 25 It ambalajda olmali

e Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 y1l sonrast olmali
e MSDS ve analiz sertifikasi birlikte teslim edilmelidir.

5. ETIL ASETAT TEKNiK SARTNAMESI
GC Grade olmali

e Saflig1 (GC) > % 99,9 olmalh

e 25 1t’lik kahverengi cam sisede olmal.

Hasan Efendi Mahflastane Cad.No:38/1 Efeler/Aydin Tel:0256 214 69 44 Fax:0256 214 98 77
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AVDIN HALK SAGLIGI LABORATUVARI

e Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrast olmali.
e MSDS ve analiz sertifikasiyla birlikte teslim edilmelidir.

6. DIKLOROMETAN TEKNiK SARTNAMESI
e GC Grade olmalidir

e Safligi > 99 % olmal1.

e 2 5It’lik kahverengi cam sisede olmali.

Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrast olmal.
e MSDS ve analiz sertifikasiyla birlikte teslim edilmelidir

7. ASETONITRIL TEKNIK SARTNAMESI
e Sivi kromotografisi i¢in gradient grade olmali

o Safligi > % 99.9 olmali

¢ Koyu renk cam sisede olmali

e 251t ambalajda olmal

e Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonras1 olmali
e MSDS ve analiz sertifikas birlikte teslim edilmelidir.

8. TOPLAM SIiYANUR KiTi ve TOPLAM SiYANUR STANDART COZELTISi TEKNIiK

SARTNAMESI
e Test kiti ve standart ¢ozelti Merck Nova 60 Fotometrede kullanima uygun olmali.

o Test kiti 6lgiim aralig1 0,01 -0,5 mg/l olmalidir.

e Test kiti 100 testlik ambalajlarda olmali.

e Toplam siyaniir standart ¢ozeltisi 0,05 mg/L konsantrasyonda olmali ve test kitiyle birlikte teslim
edilmelidir.

e Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 y1l sonrasi olmali.

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmelidir.

9. SERBEST VE TOPLAM KLOR KiTi VE STANDART COZELTIiSi TEKNIK

SARTNAMESI
e Test kiti ve standart ¢ozelti Merck Nova 60 Fotometrede kullanima uygun olmali.

e Test kiti 200 testlik ambalajlarda olmali.

e Standart ¢ozelti toplam klor igin 0,1 mg/L konsantrasyonda olmali.

e Test kiti Olgtim aralig1 0,01-6,00 mg/l olmali

e Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrasi olmali.

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli.
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10. 1413 pS/cm ILETKENLIK KALIBRASYON STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
¢ Lovibond Sensodirect Con 200 marka Iletkenlik Olger cihazina uygun olmalidir.

e 0,1 mol/l KCl igermeli, TS 27888 e uygun olmal1.
e Cift kanalli, 500 mI’lik siselerde olmal.

¢ Orijinal ambalajinda olmal:.

e Ideal ¢alisma araligi 20°C - 25°C olmali.

e Analiz sertifikast ve MSDS ile birlikte verilecektir.

11. 2 ml SE!’TUM KAPAKLI AMBER RENKLIi CAM VIAL ve SEPTUM KAPAK TEKNIK
SARTNAMESI
e Sise, kapak ve septa dahil 1. sinif, sige borosilikat cam olmali.

e ISO 9000 sertifikali ortamda tretilmis olmali.

e Sise iizerinde yazi yazmak igin orijinal etiket baski1 olmali.
e Tim iiretim esnasinda ebatlar1 goriintiilii ortamda test edilmis olmali.
e Tamamen temiz ortamda paketlenmis olmali.

¢ Kalint1 igermemeli.

e Vial, kapak ve septamn ayr ayn sertifikalart sunulmal.

e 12x32 boyun yapili 9mm g¢apinda olmali.

o Septa silikon /PTFE olmali

e 1 pakette 100 adet olmali

e 2 ml hacimli ve amber renkli olmali

e (Cihazda test edildikten sonra teslim alinacaktir.

12. 2 ml SEPTUM KAPAKLI CAM ViAL ve SEPTUM KAPAK TEKNIiK SARTNAMESI
e Sise, kapak ve septa dahil 1. sinif, sise borosilikat cam olmali.

e SO 9000 sertifikali ortamda tiretilmis olmal.

e Sise iizerinde yazi yazmak i¢in orijinal etiket baski olmali.
e Tiim iiretim esnasinda ebatlari goriintiilii ortamda test edilmis olmal.
e Tamamen temiz ortamda paketlenmis olmali.

e Kalinti igermemeli.

e Vial, kapak ve septanin ayri ayr sertifikalart sunulmal.

e 12x32 boyun yapili 9mm gapinda olmali.

e Septa silikon /PTFE olmali

e | pakette 100 adet olmali

e 2 ml hacimli ve saydam olmali

e C(ihazda test edildikten sonra teslim alinacaktir.

13. SEPTA, 40 mI'lik VIDALI KAPAKLI VIiAL ICIN
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e Mevcut Purge&Trap oto drnekleyicisinde kullanilan 40 ml’lik vidal kapakli cam vialler ile
uyumlu olmali

¢ Silikon temelli malzemeden yapilmig olmal1 ve bir yiizii teflon olmali

e 22 mm capa sahip olmali

e 3 mm kalinliginda olmal

e 1000’lik paketler halinde saglanmali

e Otoornekleyicinin ignesine zarar vermemeli

e Otoornekleyici ignesi vial igine girerken septumdan par¢a kopmamali ve numunede kirlilik
olusturmamali

e (Cihazda kullanim uygunlugu test edildikten sonra teslim alinacaktir.

14. QUARTZ KUVET 20 mm TEKNiK SARTNAMESI

Boyutlar1 45x12.5x22.5 mm olmalidir.

Merck Nova 60 fotometrede kullanima uygun olmalidir..

20 mm 151k yollu olmalidur.

Quartz olmalidir.,

Uygunlugu laboratuarda kontrol edildikten sonra kabul edilecektir

15. QUARTZ KUVET 20 mm TEKNiK SARTNAMESI

Boyutlart 45x12.5x52.5 olmalidir.

Merck Nova 60 fotometrede kullanima uygun olmalidir

50 mm 1s1k yollu olmalidir.

Quartz olmalidir.

Uygunlugu laboratuarda kontrol edildikten sonra kabul edilecektir

16. DUZ, CAM BURET TEKNIiK SARTNAMESI
e Borosilikat camdan tiretilmis olmalidir.
e Musluklar1 PTFE(teflon) ve diiz olmalidur.
e A kalite sinifina dahil olmalidir.
e 25 mililitrelik hacimde olmalidir.
e 0,10 mililitre taksimatli omalidir.

17. BURET STANDI TEKNiK SARTNAMESI
e Metal olmalidir.
e Ciftli buret kiskact olmalidir.
e Stant cubugu 60-70 cm boyutlarinda olmalidir.
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o Saglikli bir sekilde durmasini saglayacak olgiilerde tiggen veya dikdortgen standa sahip
olmalidir.
e Taban kaymaz ozellikte olmalidir.

18. PAH SERTIFIKALI MiX STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e PAH mixi Benzo (a) pyrene, Benzo (b) fluoranthene, Benzo (k) fluoranthene, Benzo (ghi)
perylene ve Indeno (1,2,3-cd) pyrene’den olusmusg olmali.

e Mix Standart, analitik saflikta olmali

e Standardin i¢ginde bulunan her PAH konsantrasyonu 1000 pug/ml olmali

e Standart aseton veya asetonitril igerisinde ¢oziinmus olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmisg, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmal

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmal

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda ve elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda veya farkli marka 3 adet alinacaktir .

19. iNDENO (1,2,3,-C,D) PYRENE STANDART TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmal

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikal1 standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

¢ 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmal:.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

20. PUAR, OTOMATIK BURET iCIN TEKNIK SARTNAMESI
e Otomatik biiret i¢in kullanilacaktir
e Dogal kauguktan tiretilmis olmalidir.
e Puar hortumunun ig ¢api, otomatik biiret hava borusu girisinin dig ¢apina tam uyumlu olmalidir.

21. METHAMIDOPHOS SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
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o Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

o Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikal1 standardin raf omrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya ayni markanin elimizde mevcut bulunan standardin
Lot numarasindan farkli Lot numarasinda 1 adet alinacaktir.

22. ALDICARB SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

o Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

¢ Standart, aseton igerisinde ¢ozinmus olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmal

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’'lik orijinal ambalajinda olmali.

e | ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda | adet alinacaktir.

23. ALDICARB SULPHOXIDE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

o Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pug/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmal

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikal standardin raf omri teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkl: Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

24. ALDICARB SULPHONE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmal
e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmug olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu

bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

Jastane Cad. No:38/1 Eteler/Aydim Tel:0256 214 69 44 Fax:0256 214 98 77

hotyhail.com

Hasan Efendi Mah
[i-Posta:aydinhsl(

Form no: I

e Analiz sertifikas: ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
Belge Dogrulama Kodu: 6de31b0e-70d3-42eb-9b9e-9b8428ab3ac6  Belge Dogrulama Adresi: https://www.turkiyf/é/ /saglik-bakanligi-ebys
Bu belge, glivenli elektronik imza ile imzalanmistir.




j L O

~ AYDIN VA.LiLi(}i
: iL SAGLIK MUDURLUGU
e AYDIN HALK SAGLIGI LABORATUVARI

AVDIN BALK SAGLIGI LABORATUVARIL

o Sertifikal1 standardin raf 6mrt teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’'lik orijinal ambalajinda olmal.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

25. OXAMYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pug/ml olmal

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikal standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmal:.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

26. CARBOFURAN SERTIFiKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 ug/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmus olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikal1 standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmal

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmal.

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir..

27. CARBOFURAN-3- HYDROXIDE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmus olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali '

e Analiz sertifikast ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf omrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

¢ 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.
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28. BAYGON-PROPOXUR SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

o Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikast ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf omrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

29. CARBARYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
e Sertifikali standardin raf omrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda olmali.
e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot

numarasinda 1 adet alinacaktir.

30. METHOMYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmis olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
e Sertifikali standardin raf émrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.
e 1 mllik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farklt Lot

numarasinda 1 adet alinacaktir.

31. ATRAZINE SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton icerisinde ¢oziinmiig olmali
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e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas: ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf omri teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’'lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkl: Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

32. METALAXYL-M SERTIFiIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikast ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf émrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 mllik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkl1 Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

33. AZINPHOS METYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 ug/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

o Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas: ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf émrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkl Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

34. AZINPHOS ETHYL SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI
o Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali
o Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin galisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali
e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli
e Sertifikali standardin raf émrii teslimden sonra en az 18 ay olmali
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e | ml’lik orijinal ambalajinda olmali.
e | ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

35. METHIOCARB SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin ¢alisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mri teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e | ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

36. DIAZINON SERTIFiKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, aseton igerisinde ¢oziinmuis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf dmrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmal.

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkl Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

37. ETHION SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

¢ Standart, aseton igerisinde ¢oziinmis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikast ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf omrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmal.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.
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38. ORGANOKLORLU PESTISIT SERTIFIKALI MiX STANDARDI TEKNIK

SARTNAMESI

¢ Organoklorlu pestisit mixi Alfa HCH, Beta HCH, Gama HCH, Delta HCH, Heptachlor, Aldrin,
Heptachlorepoxide, Alpha endosulfan, PP- DDE, Dieldrin, Endrin, Beta endosulfan, PP- DDD, OP-DDT,
PP-DDT, Methoxychlor ’den olusmus olmali.

e Mix Standart, analitik saflikta olmali

e Standardin i¢inde bulunan her pestisidin konsantrasyonu 100 pug/ml olmali

e Standart siklohegzan igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin galisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikal1 standardin raf dmru teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, farkli marka veya aym markanin farkli lot numaralarinda 10 adet
alinacaktir.

39. ACRYLAMIDE SERTIFiKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta olmalidir.

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mri teslimden sonra en az 18 ay olmali

e Orijinal ambalajinda olmali.

e Orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

40. BOSCALID SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, uygun bir ¢6ziici igerisinde ¢oziinmus olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikas1 ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

¢ | ml’'lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

41. BUPROFEZIN SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI
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o Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, uygun bir ¢oziic igerisinde ¢dziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin galigma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmal

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e | ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

42. CYPERMETHRIN SERTIFiKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI

o Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, uygun bir ¢oziici igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmus, standardin galisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mru teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

e | ml’'lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

43. ETOFENPROX SERTIiFiKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, uygun bir ¢éziict igerisinde ¢oziinmiig olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mri teslimden sonra en az 18 ay olmal1

e 1 ml’'lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

44. METOLACLOR SERTIFIKALI STANDARDI TEKNIiK SARTNAMESI
e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali
e Standart, uygun bir ¢dziict igerisinde ¢oziinmus olmali
e Uretici firma tarafindan onaylanmis, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmal
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e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikal1 standardin raf 6mri teslimden sonra en az 18 ay olmali

¢ | ml'lik orijinal ambalajinda olmali.

e 1 ml'lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

[ ]

45. OXADIAZON SERTIFiKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 100 pg/ml olmali

e Standart, uygun bir ¢oziict igerisinde ¢oziinmiis olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmug, standardin galisma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

e Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 1 ml’lik orijinal ambalajinda olmali.

¢ 1 ml’lik orijinal ambalajinda, elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli Lot
numarasinda 1 adet alinacaktir.

46. DEMIR SERTIFIKALI STANDARDI TEKNiK SARTNAMESI

e Standart, analitik saflikta ve konsantrasyonu 1000 pg/ml olmali

e Matriksi %2-5 HNO3 olmali

e ICP-MS Cihazinda kalibrasyon ve kalite kontrol i¢in kullanima uygun olmali

e Uretici firma tarafindan onaylanmig, standardin ¢aligma parametreleri, kromotogrami ve spektrumu
bulunan analiz sertifikasina sahip olmali

e Analiz sertifikasi ve MSDS ile birlikte teslim edilmeli

o Sertifikali standardin raf 6mrii teslimden sonra en az 18 ay olmali

e 100 m!’lik orijinal ambalajinda olmali.

e 100 ml’lik orijinal ambalajinda ve elimizde mevcut bulunan standardin Lot numarasindan farkli
Lot numarasinda veya farkli marka 1 adet alinacaktir

47. PUAR TEKNIK SARTNAMESI
e Kauguktan tretilmis olmali
3 yollu olmali
Tiim pipetleme igslemleri i¢in kullanilabilmeli
10 ml kapasiteli olmali

48. HUNI TEKNIK SARTNAMESI
e Dayanikh geffaf PP malzemeden tiretilmis olmali
e Sivilarin aktarimi igin kullanilabilmeli
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e 120 mm gapinda olmali

49. MEMBRAN FiLTRE TEKNIiK SARTNAMESi
PTFE olmali

0.45 pm olmali

Hidrofilik 6zellikte olmali

Siringa ucuna takilip kullanilabilmeli

50. 40 ml CAM VIAL TEKNIiK SARTNAMESI
e Dayanikli cam malzemeden tretilmis olmali
e 40 ml hacminde ve vidali kapak i¢in uyumlu olmals
e 27.5x95 mm boyutlarinda olmali

51. ASETIK ASIT TEKNIiK SARTNAMESI
e Glacial ve anhydrous olmalidir

e Safligi %100 olmal.

e 2.5It’lik sisede olmali.

e Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrast olmali.
MSDS ve analiz sertifikasiyla birlikte teslim edilmelidir

52. FORMIK ASIiT TEKNIK SARTNAMESI
e LC-MS i¢in kullanima uygun olmalidir

e Safligi suda % 0.1 olmalt.

e 1 1t’lik sigsede olmali.

e Son kullanim tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 1 yil sonrast olmali.
MSDS ve analiz sertifikastyla birlikte teslim edilmelidir

Mehtap KAYHA/
Bil.Uzm. Ki e

Dr. Zafer ZEYBE
Kimya Mithengisi
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